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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian Pengaruh Implantasi Ion Berbasis Nitrogen Terhadap 
Karakteristik Stainless Steel 316L untuk Material Implan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variasi energi implantasi terhadap karakteristik sifat 
mekanik permukaan, densitas dan ketahanan korosi stainless steel 316L. Plat 
stainless steel 316L diimplantasi ion nitrogen dengan dosis optimum 5 x 1016 
ion/cm3 untuk variasi energi implantasi 70, 75, 80, 85 dan 90 keV. Sampel hasil 
implantasi kemudian dikarakterisasi dengan uji densitas, kekerasan, ketahanan 
korosi dan uji struktur mikro menggunakan SEM-EDX. Hasil uji menunjukkan 
terjadi peningkatan kekerasan dan ketahanan korosi pada sampel yang terimplantasi 
ion nitrogen dan mencapai titik optimum pada energi implantasi 80 keV. Hal 
tersebut juga didukung oleh hasil analisis SEM-EDX yang menunjukkan adanya 
penambahan kandungan nitrogen dari batas maksimum standar ASTM 2000 untuk 
stainless steel 316L sebesar 0,1% menjadi 2,2%. Sedangkan pada pengujian 
densitas, kerapatan bahan cenderung konstan pada variasi energi yang dilakukan, 
namun mengalami peningkatan sesudah implantasi.    
Kata Kunci : Implantasi ion nitrogen, stainless steel 316L, kekerasan, densitas, 
ketahanan korosi 
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Firman Maulana Ikhsan, 2012. The Effecf of Ion Implantation Nitrogen Based 
on Stainless Steel 316L of Characterization for Implant Materials. The Final 
Assignment under guidance Drs. Djony Izzak Rudyarjo, M.Si and Jan Ady, 
S.Si, M.Si Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Airlangga.
ABSTRACT 
The research about Effecf of Ion Implantation Nitrogen Based on Stainless Steel 
316L of Characterization for Implant Materials.The purpose of this research are 
knowing the influence of variation implantation energy on surface mechanical 
properties, denstity and corrosion resistance stainless steel 316L characterization. 
Plate stainless steel 316L was implanted with the optimum ion dose 5 x 1016 ion/cm3  
for implantation energy variation of 70, 75, 80, 85, 90 keV. The samples of 
implantation was characterized with density test, hardness test, corrosion resistance 
test and microstructure was observed by SEM-EDX. The results of test indicate an 
enhancement hardness and corrosion resistance behavior for samples of nitrogen 
implanted layer and reach optimum level on implantation energy 80 keV. It is also 
was supported by SEM-EDX analysis showed nitrogen content improvement 
according ASTM 2000 maximum standard for stainless steel 316L 0,1% become 
2,2%. While for density test, density of material is constant for some energy 
variation. However, showed there was increased density after implantation. 
Keyword : nitrogen ion implantation, stainless steel 316L, hardness, density, 
corrosion resistance 
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1.1 Latar Belakang 
Logam merupakan material yang sering digunakan sebagai bahan implan 
dalam dunia medis. Material implan yang digunakan harus bersifat biocompatible 
(dapat diterima oleh tubuh) dan mempunyai mechanical properties (sifat mekanik) 
yang sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Beberapa pilihan logam klinis yang 
sering digunakan dalam material implan adalah paduan cobalt, paduan titanium, 
dan stainless steel (Giat dkk. 2012).  
Stainless steel 316L merupakan jenis baja tahan karat yang banyak digunakan 
untuk tujuan bedah ortopedis karena ketahanan korosi, sifat mekanik yang baik dan 
harganya yang relatif murah (Sridhar et al. 2003). Selain itu ketersediaan bahan 
baku logam stainless steel dalam bentuk Ferro-Nickel di Indonesia sangat 
melimpah, namun belum dapat termanfaatkan dengan baik (Jujur dkk. 2013).   
Namun paduan material stainless steel ini memiliki biokompatibilitas yang 
kurang baik. Sebab berdasarkan pengalaman klinis sebelumnya, diketahui bahwa 
stainless steel 316L ini rentan terjadi korosi lokal pada tubuh manusia yang 
menyebabkan pelepasan ion-ion logam disekitar jaringan implan manusia yang 
dapat membahayakan pasien (Sridhar et al. 2003). Selain itu, stainless steel jenis 
ini memiliki mechanical properties yang lebih rendah dibanding material implan 
yang lain (Park et al. 2007), sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan 
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upaya preventif, salah satu diantaranya dengan melakukan teknik rekayasa material 
pada bahan implan. 
Teknik implantasi ion merupakan cara yang paling efektif dalam 
memodifikasi sifat permukaan tanpa merusak sifat bahan secara massal. Teknik ini 
dilakukan dengan cara menyisipkan ion asing (dopan) berenergi tinggi ke dalam 
permukaan material target pada temperatur rendah, sehingga kemungkinan 
timbulnya thermal stress dapat dihindari karena dapat terjadi distorsi bahan. Selain 
itu, dimensi dari bahan tidak berubah setelah dilakukan implantasi ion (Hongxi et 
al. 2012). Kedalaman penyisipan ion juga dapat dikendalikan dengan 
mengendalikan tegangan pemercepat ion terimplantasi (Sujitno, 2006). Energi 
maksimum ion yang didepositkan pada material sangat dipengaruhi oleh massa ion 
dan massa atom sasaran sehingga akan menentukan jumlah sisipan yang akan 
membentuk fasa baru (Susita dkk. 1996).  
Jenis ion nitrogen merupakan salah satu jenis ion dopan yang sering 
digunakan untuk aplikasi biomedis (Pudjorahardjo dkk. 2003). Ion nitrogen yang 
diimplantasikan pada stainless steel, akan mengubah struktur mikro pada 
permukaannya dengan kedalaman tertentu. Perubahan struktur mikro tersebut 
terjadi akibat interaksi ion-ion berenergi tinggi dengan sasaran sehingga 
menyebabkan terbentuknya pasangan kekosongan (vacancies) dan sisipan 
(interstition) yang selanjutnya pada kondisi tertentu membentuk fasa Fe-N (Susita 
dkk. 1996). Sudjatmoko dkk (1999) menyatakan bahwa perubahan sifat mekanik 
suatu bahan logam terjadi pada dosis antara 1016 ion/cm2 hingga 1017 ion/cm2. 
Sedangkan variasi energi yang sering digunakan untuk implantasi ion adalah 10 
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hingga 100 keV. Kedalaman penyisipan atom yang terlalu dalam dapat 
menyebabkan bahan bersifat getas (Susita dkk. 1996).  
Pada penelitian sebelumnya (Sudjatmoko dkk. 2013), telah dilakukan proses 
implantasi ion nitrogen pada stainless steel dengan variasi energi ion 60 keV, 80 
keV, 100 keV. Pada variasi energi ion tersebut, terjadi peningkatan baik kekerasan 
maupun ketahanan korosi pada energi optimum 80 keV. Kekerasan optimum bahan 
tidak terjadi pada energi yang semakin besar, akan tetapi pada suatu energi ion 
tertentu. Hal ini dikarenakan pada energi yang semakin besar, pada permukaan 
bahan akan terbentuk struktur amorf yang akan menurunkan nilai kekerasan 
permukaan bahan. Fasa baru yang terbentuk berpotensi meningkatkan ketahanan 
korosi pada pada permukaan stainless steel. Proses implantasi ion dengan dopan 
nitrogen diharapkan akan meningkatkan kekerasan dan ketahanan korosinya. Maka 
diperlukan energi ion dengan dopan nitrogen yang tepat untuk memperoleh 
karakteristik yang terbaik.     
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan proses 
implantasi ion nitrogen dengan memperkecil range variasi energi ion dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sudjatmoko dkk (2013) pada energi 70 keV, 75 keV, 
80 keV, 85 keV dan 90 keV pada dosis optimum 5x1016 ion/cm2.  Karakteristik 
stainless steel hasil implantasi ion nitrogen tersebut dapat dilihat melalui beberapa 
uji. Uji tersebut meliputi uji densitas untuk melihat kepadatan dari suatu sampel, uji 
kekerasan untuk melihat ketahanan sampel terhadap tekanan, uji mikroskopik untuk 
melihat struktur mikro dan mengetahui komposisi unsur, serta uji korosi melihat 
ketahanan sampel terhadap korosi.    
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1.2 Rumusan Masalah 
Dari hasil ulasan latar belakang tersebut, agar penelitian yang dilakukan lebih 
terarah dan sesuai yang dikehendaki, maka dapat ditarik perumusan masalah 
sebagai berikut  
1. Bagaimana pengaruh variasi energi ion terhadap karakteristik stainless 
steel  316L dari hasil uji yang telah dilakukan? 
2. Berapa nilai energi ion yang tepat untuk mendapatkan karakter stainless 
steel 316L hasil implantasi terbaik sebagai material implan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperlukan suatu batasan permasalahan 
untuk penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini digunakan Nitrogen sebagai ion dopan  
2. Pada penelitian ini digunakan bahan stainless steel 316L (SS 316L) 
karena paduan ini banyak manfaatnya dalam bidang kedokteran 
3. Variasi energi ion adalah 70 keV, 75 keV, 80 keV, 85 keV dan 90 keV. 
4. Uji karakterisasi yang dilakukan meliputi uji densitas, uji kekerasan, uji 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah 
1. Mengetahui pengaruh variasi energi ion terhadap karakteristik stainless 
steel 316L 
2. Mengetahui nilai energi ion yang tepat untuk mendapatkan karakter 
stainless steel 316L hasil implantasi terbaik sebagai material implan  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 
variasi energi ion pada sifat fisik dan mekanik stainless steel 316L, serta 
memperoleh energi ion yang tepat untuk paduan SS 316L sebagai produk 
biomaterial yang dapat dimanfaatkan sebagai material implan.       
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Biomaterial merupakan suatu material yang aplikasinya digunakan dalam 
dunia medis. Menurut Sudjatmoko (2008) dalam John (2005) menyatakan bahwa 
biomaterial digunakan sebagai pengganti atau memperbaiki fungsi dari bagian 
tubuh manusia yang berhubungan secara berkelanjutan atau sementara dan 
sementara tidak terjadi kontak dalam cairan tubuh manusia dalam jangka waktu 
pendek atau lama. Oleh karena itu, suatu biomaterial harus memenuhi syarat-syarat 
diantaranya biocompatible, sifat-sifat mekanis dan kimianya harus dapat diterima 
oleh tubuh. Dalam aplikasi secara praktis, biomaterial harus mudah dibentuk oleh 
mesin ke dalam beberapa bentuk, mempunyai harga yang relatif lebih murah dan 
bahan baku material tersebut tersedia banyak dipasaran (Cahyanto, 2009).  
Syarat-syarat tersebut mempersempit beberapa bahan material lain yang akan 
digunakan dalam bedah ortopedis. Aplikasi material dalam bidang medis terbagi 
menjadi beberapa jenis, diantaranya logam, keramik, polimer dan komposit. Setiap 
jenis material memiliki karakteristik masing-masing, sehingga aplikasinya didalam 
tubuh disesuaikan dengan karakteristik material tersebut. Beberapa contoh aplikasi 
material dalam medis disajikan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Material yang digunakan dalam tubuh (Park et al. 2007) 
Material Keuntungan Kerugian Contoh 







Logam Kuat, ulet, tangguh Korosi 
Pengantian 
sendi, kawat 
gigi, plat tulang, 
sekrup 







Komposit Kuat Sulit dibuat Semen tulang, resin gigi 
 
Dalam biomaterial, penggunaan bedah implan dapat dikategorikan menjadi 
permanen dan sementara, bergantung dengan waktu yang diperlukan untuk berada 
dalam tubuh. Kadang-kadang implan sementara dapat menjadi tulang permanen  
jika tidak dilakukan pembedahan kembali, seperti plat pada tulang yang akan 
menjadi permanen setelah retak pada tulang telah sembuh (Park et al. 2007). 
Tabel 2.2 Penggunanan Biomaterial (Park et al. 2007) 
Implan permanen 
Sistem musculoskeletal 
Sendi atas (bahu, siku, pergelangan tangan, 
jari) dan sendi bawah (pinggul, lutut, 
pergelangan kaki, kaki) 
Sistem kardiovaskuler Jantung, arteri, vena 
Sistem pernafasan Laring, trakea, bronkus, dada, diafragma, paru-paru, toraks 
Sistem pencernaan Tambalan gigi, esophagus, saluran empedu, liver 




Umum (sekrup, pin pinggul,), plat tulang 
(tulang panjang, spinal), intertrochanteric 
(pinggul, pin), jahitan, perekat bedah 
Penutup luar dan 
implan parsial Kulit buatan 
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Walaupun setiap material mempunyai manfaat tersendiri, namun cairan 
dalam tubuh manusia sangat bersifat korosif sehingga sangat mempengaruhi dan 
merugikan biokompatibilitas suatu material. Hal ini karena cairan dalam tubuh 
manusia dapat menyebabkan tidak hanya korosi seragam (uniform corrosion), 
tetapi juga korosi celah (crevice corrosion) dan lekuk (pitting corrosion) pada 
paduan metal (Sudjatmoko, 2008). Korosi Seragam merupakan korosi yang terjadi 
secara merata diseluruh permukaan logam. Korosi celah merupakan korosi 
menyerang daerah celah yang biasanya terjadi di daerah sekitar sekrup dan retakan 
tulang (Park et al. 2007). Sedangkan korosi lekuk merupakan korosi pada daerah 
lubang yang dalam pada permukaan metal. Korosi ini diawali oleh oksidan seperti 
oksigen yang terlarut bereaksi dengan ion-ion klorida dan dipercepat dengan 
adanya konsentrasi oksigen pada awal pertumbuhan (Sudjatmoko, 2008). Menurut 
Fajar (2013) dalam Jones (1991), ketiga jenis korosi tersebut dapat digambarkan 
pada Gambar 2.1.  
   
Gambar 2.1. Jenis jenis korosi pada biomaterial 
Korosi pada implan secara klinis dapat ditandai dengan gejala nyeri dan 
pembengkakan disekitar daerah implan tanpa adanya infeksi sebelumnya. Dengan 
X-Ray akan terlihat implan yang terkelupas atau retak. Saat dilakukan pembedahan, 
akan terlihat perubahan warna abu-abu atau hitam pada jaringan disekitarnya dan 
serpihan logam dapat ditemukan dalam jaringan. Korosi juga berpengaruh terhadap 
uniform crevice pitting 
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sifat mekanik material implan. Sebagian besar kegagalan ini karena efek lelah pada 
bahan. Sejauh mana pengaruh korosi terhadap efek lelah beban dalam tubuh 
manusia ini tidak dapat diketahui secara tepat (Park et al. 2007).   
 
2.2 Paduan Stainless Steel 316L (SS 316L) 
Stainless steel merupakan baja yang tahan terhadap korosi dan cocok 
digunakan sebagai implan tubuh manusia (Park et al. 2007). Selain itu, bahan 
material logam ini sering digunakan untuk implan ortopedis karena harganya yang 
murah, ketersediaan bahan bakunya yang melimpah dan pembuatanya yang relatif 
lebih mudah (Gary dan Nutt, 2002). Penggunaan stainless steel dalam tubuh 
manusia dapat diaplikasikan dalam bentuk bone plate. (Park dan Brozino, 2006) 
(Nourisa dan Rouhi, 2015) seperti digambarkan pada Gambar 2.2. 
(a)   (b) 
 Gambar 2.2 (a) Aplikasi stainless steel sebagai implan tulang 
           (b) Nomor 1-8 menunjukan sisipan posisi lubang sekrup  
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGARUH IMPLANTASI ION... FIRMAN MAULANA IKHSAN
10 
 
Paduan stainless steel diatas diaplikasikan pada tulang tibia. Tulang tersebut 
memiliki sebaran distribusi Modulus Young yang berbeda beda di setiap titiknya 
yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.  
 
Gambar 2.3 Distribusi Modulus Young tulang tibia (Nourisa dan  Rouhi, 
2015) 
 
Dalam aplikasinya, stainless steel yang pertama digunakan untuk bahan 
implan adalah stainless steel tipe 302 yang lebih kuat dari baja dan lebih tahan 
terhadap korosi. Kandungan vanadium dalam baja tipe tersebut tidak lagi 
dibutuhkan karena ketahanan korosinya yang buruk. Kemudian diperkenalkan 
stainless steel dengan kandungan molibdenum yang dapat meningkatkan ketahanan 
korosi dalam air garam. Stainless steel ini dikenal dengan stainless steel tipe 316. 
Pada tahun 1950 kandungan karbon dari stainless steel 316 ini dikurangi dari 0,08 
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Tabel 2.3 Komposisi Bahan SS 316L (ASTM 2000) 
Elemen Komposisi (w/o) 
Carbon 0,03 max 
Mangan 2,00 max 
Phospor 0,025 max 
Sulfur 0,01 max 




Nitrogen 0,1 max 
Cooper 0,5 max 
Fe Balanced 
 
Dari komposisi diatas, unsur Fe merupakan unsur dominan yang menyusun 
logam stainless steel 316L. Morfologi permukaan stainless steel terlihat lebih halus. 
Hasil pengujian struktur mikro yang dilakukan oleh Sudjatmoko dkk (2013) 
memperlihatkan morfologi permukaan yang dapat ditampilkan pada Gambar 2.4. 
 
Gambar 2.4 Struktur mikro pada SS 316L hasil analisis SEM-EDX 
Baja SS 316L ini tidak dapat ditingkatkan sifat kekerasanya pada perlakuan 
panas. Akan tetapi kekuatan dan kekerasanya dapat meningkat secara jelas pada 
suhu ruang diikuti dengan penurunan sifat keuletan material tersebut (Anghelina et 
al. 2013). Dalam aplikasinya sebagai biomaterial, stainless steel jenis ini paling 
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banyak digunakan sebagai implan dibanding logam yang lain. Berdasarkan standar 
ASTM (American Standard Testing Machine) mechanical properties pada SS 316L 
dibandingkan dengan paduan titanium dan kobalt disajikan pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Sifat mekanik biomaterial logam (Park et al.  2007) 
Logam UTS (MPa) YS (MPa) El. (%) Hardness 
SS 316L (ASTM 




(ASTM 2000 cold 
worked) 
1793 1586 8 - 
Ti-Al-V (ASTM 
F136) 860 795 10 - 
Catatan 
UTS = Ultimate Tensile Strength  
YS = Yield Strength (0,2% offset)  
El. = Elongation  
 
Dari data-data stainlees steel diatas, kromium menjadi dasar utama pada 
stainless steel agar bersifat tahan terhadap korosi. Kromium merupakan unsur yang 
reaktif, sehingga keberadaanya dapat dipasivasi agar dapat memberikan ketahanan 
korosi yang baik (Park, et al. 2007). Pasivasi merupakan suatu cara yang digunakan 
untuk melindungi logam dari terjadinya karat dengan pembentukan lapisan oksida 
dan hidroksida sebagai lapisan pasif pada permukaan logam (Endang, 2006).  
Berkaitan dengan keausan, material stainless steel memiliki sifat kekerasan 
yang rendah dan sifat tribologi yang kurang baik, sehingga membuat umur 
pemakaian menjadi pendek. Sifat tribologi merupakan sifat yang berkaitan dengan 
interaksi antar permukaaan material yang saling bergerak sehingga berakibat 
terjadinya gesekan (friction), keausan (wear) dan kikisan (abrasion) (Sudjatmoko 
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et al. 2008). Keausan pada stainless steel tersebut dapat diperbaiki dengan 
perlakuan permukan, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik implantasi 
ion.  
 
2.3 Teknik Implantasi Ion   
Implantasi ion merupakan teknik modifikasi permukaan dengan cara 
menyisipkan atom-atom dopan kedalam suatu material target dengan suatu 
tegangan pemercepat dalam satuan elektron volt. Semua sifat mekanis, optis, 
magnetik dan superkonduktor semua dipengaruhi dan didominasi oleh keberadaan 
atom dopan tersebut (Nastasi dan Mayer, 2006). 
 
Gambar 2.5 Susunan atom target akibat implantasi ion (Gaguk, 2011). 
Selain itu, penyisipan atom-atom dopan tersebut dapat meningkatkan efek 
daya tahan kekerasan dan korosi, keausan serta gesekan berkurang. Hal ini dapat 
dimanfaatkan untuk surface treatment bahan atau komponen yang selalu 
mengalami interaksi aktif misalnya gesekan dan reaksi kimia disekitarnya 
(Pundjorahardjo, 2003). Pada tabel 2.5 ditampilkan beberapa jenis komponen yang 
memerlukan surface treatment menggunakan implantasi ion. 
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Tabel 2.5 Beberapa jenis komponen yang memerlukan surface treatment 
dengan teknik implantasi ion (Pudjorahardjo, 2003) 
Jenis Komponen Industri Spesies Ion Dopan 
Mesin penukar panas Petrokimia, semen, batubara, kertas 
Elemen reaktif (Y, Ce, 
Zr, Hf, Ti) 
Turbin/blade/sudu 
Pembangkit tenaga 
listrik, otomotif, kereta 
api 
Cr atau Ta 
Bearing/piston/poros 
engkol/roda gigi 
Otomotif, kereta api, 
pesawat terbang Ti dan C atau Cr dan N 
Roller Tekstil, kertas Ta 
Matabor Perminyakan, permesinan Ta 
Dies Otomotif, pembuatan komponen mesin Cr atau Ta 
Sendi lutut buatan, sendi 




Metode ini memiliki beberapa keunggulan salah satunya adalah tidak 
melibatkan unsur panas, sehingga kemungkinan terjadinya thermal stress yang 
dapat mengakibatkan perubahan dimensi dapat dihindari (Sujitno, 2006). Menurut 
Arif (2012) dalam Moller dan Mukherjee (2002) metode ini tidak membutuhkan 
waktu yang lama dengan parameter-parameter yang berpengaruh seperti jenis ion, 
energi dan dosis ion serta sudut penembakan dapat diatur dan disesuaikan secara 
akurat. 
2.3.1 Prinsip Kerja Alat Implantasi Ion 
Implantor ion merupakan salah satu jenis dari akselerator ion yang 
digunakan untuk mengimplantasikan ion-ion dari suatu atom ke dalam 
permukaan material target (Sujitno, 2006). Implantor ion tersusun atas beberapa 
komponen diantaranya sumber ion, sumber daya listrik tegangan tinggi,  sistem 
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pemisah berkas ion, tabung pemercepat, penyapu berkas dan tempat target. 
Skema dari sistem implantasi ion dapat digambarkan pada Gambar 2.6. 
 
Gambar 2.6 Sistem implantasi ion (Nastasi dan Mayer, 2006). 
Masing-masing bagian pada implantor ion tersebut memiliki fungsi 
sebagai berikut : 
1. Sumber ion implantor ion digunakan untuk menghasilkan jenis ion baik 
berupa material gas maupun padatan (Sujitno, 2006).  
2. Sumber daya listrik tegangan tinggi, masing-masing tegangan memiliki 
fungsi berbeda-beda. Tegangan tinggi 0-5 kV digunakan untuk pencatu 
sumber ion. Tegangan 0-15 kV digunakan untuk pencatu sistem ektraktor 
(mengeluarkan ion ion dari ruang ionisasi ke dalam tabung pemercepat). 
Tegangan 0-200 kV digunakan untuk mempercepat ion ion dopan yang 
berada didalam tabung pemercepat (Sumaryadi, 2008). 
3. Tabung pemercepat, merupakan tabung yang dihampakan untuk 
mempercepat suatu ion sebelum mengenai material target. Tabung 
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pemercepat ini terbuat dari bahan keramik didalamnya terdapat banyak 
elektrode yang berfungsi untuk memfokuskan ion bermuatan yang akan 
menumbuk material target (Harianto dkk. 2000). 
4. Sistem pemisah berkas ion, tersusun atas magnet yang berfungsi untuk 
memisahkan ion dari unsurnya (Nastasi dan Mayer, 2006). 
5. Sistem penyapu berkas, merupakan sistem yang berfungsi agar berkas ion 
dapat tersebar secara seragam pada permukaan material target (Nastasi dan 
Mayer, 2006). 
6. Tempat target, material yang akan diimplantasikan ditempatkan diruang 
target. 
Akselerator ini bekerja dengan cara menginjeksikan ion ion dari suatu 
atom ke dalam permukaan material target. Menurut Sujitno (2006) dalam 
Djaloeis (1998) proses ini diawali dengan pengionan atom atau molekul yang 
akan diinjeksikan, dipercepat didalam tabung pemercepat oleh medan listrik, 
pemfokusan dalam medan elektromagnet untuk kemudian ditembakan ke dalam 
permukaaan material target.  
2.3.2 Energi dan Dosis Ion 
Hasil implantasi ion pada suatu permukaan material sangat dipengaruhi 
oleh dua parameter yaitu energi ion dan dosis ion. Energi ion berpengaruh 
terhadap kedalaman penetrasi ion. Sedangkan dosis ion berkaitan dengan 
banyaknya konsentrasi ion yang diimplantasikan pada kedalaman tersebut 
(Sudjatmoko, 2008).  
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Energi ion dalam satuan sistem unit MKS, memiliki satuan energi Joule 
(J). Namun dalam kaitannya dengan interaksi antar ion, satuan energi yang 
digunakan adalah  elektron volt (eV). Sehingga dapat didefinisikan 1eV sebagai 
energi kinetik elektron yang dipercepat dengan beda potensial 1V. Dengan 
muatan elektron 1,602 x 10-19 C, sehingga 1eV akan setara nilainya dengan 1,602 
x 10-19 J (Nastasi dan Mayer, 2006). Besarnya energi ion yang diberikan, dapat 
diperoleh dari tegangan pemercepat yang terpasang pada tabung pemercepat. 
Selain itu, tegangan pemercepat ini juga dapat mengendalikan besar kecilnya 
energi ion (Sujitno, 2006). Ion-ion akan melekat ke permukaan substrat ketika 
tegangan bias dibawah 0,5 keV. Bila tegangan bias antara 0,5-1 keV akan terjadi 
sputtering (pembentukan lapisan). Sedangkan pada energi tinggi 1-100 keV akan 
terjadi implantasi ion. Hasilnya, ion-ion terpenetrasi ke permukaan substrat 
dengan kedalaman ratusan angstrom dari permukaan (Gaguk, 2012).  
Dosis ion didefinisikan sebagai jumlah ion tiap cm2 (Nastasi dan Mayer, 
2006). Dalam aplikasi implan ion, nilai dosis dapat divariasikan dengan dua cara, 
yang pertama dengan memvariasikan arus yang mengalir sedangkan waktunya 
dibuat tetap. Sedamgkan yang kedua, memvariasikan lamanya waktu implantasi 
sedangkan arus yang mengalir dibuat tetap. Banyaknya ion yang terimplantasi 
tiap cm2 diberikan dengan persamaan 2.1 (Sujitno, 2006).  𝐷 = 𝑖𝑡௘𝐴  𝑖݋݊/ܿ݉ଶ       (2.1) 
dengan   
i  = arus yang mengalir  
t  = lamanya proses implantasi (detik) 
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e = muatan elektron (1,602 x 10-19 C)  
A=  luas penampang (cm2) 
Implantasi ion yang dilakukan pada range energi ion 50 hingga 100 keV 
dan pada dosis ion berkisar antara interval 2 x 1017 sampai 6 x 1017 ion/cm2 akan 
menghasilkan kedalaman penyisipan kurang dari 1µm. Untuk kedalaman 
penetrasi lapisan sekitar 5µm diperlukan energi implantasi sekitar 1 hingga 10 
MeV (Gaguk, 2012).    
2.3.3 Interaksi Ion dengan Permukaan 
Sebuah ion yang dipercepat didalam suatu tabung akselerator mengenai 
suatu material/bahan akan memberikan dampak yang bermacam-macam. 
Menurut Pudjorahardjo et al. (2003) dalam Djaloeis (1998), menuliskan bahwa 
ketika suatu ion menumbuk permukaan bahan target maka akan terjadi interaksi 
secara makro. Interaksi secara makro tersebut berupa interaksi ion collisions, 
channeling dan back scattering. Interaksi ion collisions  terjadi karena tumbukan 
secara berulang ulang antara berkas ion dengan elektron atau inti atom bahan 
sasaran sehingga menyebabkan berkas ion kehilangan energi kinetiknya dan 
berhenti pada kedalaman tertentu. Pada interaksi channeling, mengakibatkan 
penembusan bahan sasaran karena bahan sasaran tidak dapat menghentikan 
gerakan partikel. Sedangkan pada interaksi back scattering merupakan peristiwa 
pemantulan balik karena ion menumbuk elektron atau inti atom pada material 
target.  
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Gambar 2.7 Interaksi antara ion dengan permukaan (Hong Xiao)   
Kehilangan energi berkas partikel secara matematis dapat dirumuskan 
(Pudjorahardjo. 2003) ௗாௗ𝑥 = ሺௗாௗ𝑥ሻ௘ + ሺௗாௗ𝑥ሻ௡ = ܰሺܵ௘ + ܵ௡ሻ     (2.2) 
dengan ௗாௗ𝑥 = kehilangan energi total ሺௗாௗ𝑥ሻ௘  = kehilangan energi elektronik ሺௗாௗ𝑥ሻ௡ = kehilangan energi nuklir ܰ = rapat massa pusat hamburan dari target ܵ௘ = daya hantar elektronik ܵ௡ = daya hantar nuklir 
Selain itu interaksi antara ion dengan bahan juga dapat menimbulkan efek 
secara mikro. Hal ini terjadi sebagai akibat dari interaksi antara ion dengan 
elektron dan atau inti atom sasaran. Interaksi antara ion dengan elektron dapat 
mengakibatkan terjadinya eksitasi dan ionisasi (Pudjorahardjo et al. 2003). 
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Eksitasi merupakan merupakan suatu keadaan dimana atom mengalami 
tambahan energi dari luar, sehingga elektron akan terlempar keluar ke orbit yang 
lebih tinggi dengan memancarkan energi foton. Sedangkan pada peristiwa 
ionisasi, elektron pada kulit terluar atom mengalami pelepasan karena menyerap 
energi dari luar. 
Apabila ion yang ditembakan mengenai inti atom, maka interaksi yang 
terjadi dapat berupa hamburan elastik, inelastik dan reaksi nuklir. Hamburan 
elastik terjadi apabila berkas ion yang ditembakan mengalami hamburan karena 
adanya interaksi dengan inti atom. Namun, interaksi yang terjadi tidak sampai 
mengakibatkan baik berkas ion maupun inti atom mengalami eksitasi. Hamburan 
inelastik akan terjadi apabila interaksi diantara keduanya mengakibatkan inti 
atom tereskitasi diikuti pancaran sinar gamma. Peristiwa ini dikenal dengan 
dengan teknik PIGE (Particle Induced Gamma Emission). Reaksi nuklir juga 
dapat terjadi apabila tumbukan diantara keduanya mampu menghasilkan inti 
atom baru. Peristiwa terbentuknya inti atom baru ini digunakan sebagai salah 
satu cara untuk menghasilkan radioisotop (Pudjorahardjo et al. 2003).  
2.3.4 Jangkauan Ion 
Suatu ion yang ditembakan menumbuk material atom target, akan 
kehilangan energi dan akan berhenti pada titik tertentu untuk menempati ruang-
ruang kosong yang ditinggalkan oleh atom-atom pada material target tersebut. 
Kehilangan energi ini diakibatkan oleh interaksi antara berkas ion dengan inti 
atom sasaran dan berkas ion dengan  elektron-elektron disekitar inti atom sasaran 
(Nastasi dan Mayer, 2006). Jarak ion dalam target yang diukur mulai dari ion 
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masuk target hingga berhenti di suatu lokasi secara matemastis dapat 
dirumuskan pada persamaan 2.3 (Nastasi dan Mayer, 2006). 
ܴ𝑖ሺ݊݉ሻ = ଵଷ ா0𝜌  ଵ+ ೘𝑖೘ೞ௓𝑖2/య       (2.3) 
dengan 
mi  = massa ion dopan (sma) 
ms = massa atom target (sma) 
Zi = nomor atom ion dopan 
ρ = rapat massa target (gr/cm3) 
E0 = energi ion datang (keV)  
Bentuk lintasan ion dopan didalam materi target dapat digambarkan pada 
Gambar 2.8.(Sujitno, 2006).  
 
Gambar 2.8 Bentuk lintasan ion dopan dalam material target 
 
2.4 Nitrogen Sebagai Ion Dopan 
Nitrogen merupakan satu satu unsur non logam yang berada di golongan VA 
pada tabel periodik. Nitrogen pada besi dapat bereaksi membentuk nitrida. 
Pembentukan nitrida pada besi dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan 
kekerasan terhadap permukaan paduan besi (Sudjatmoko dkk. 2013 ).  
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Proses implantasi nitrogen pada sampel berbahan dasar besi dapat 
meningkatkan kekerasan besi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya faktor 
impuritas pada material tersebut. Impuritas pada material dapat terjadi dua jenis, 
substitusi dan interstisi. Proses substiusi pada material dapat terjadi apabila atom 
impuritas menggantikan host atoms karena ukuranya yang hampir sama. Sedangkan 
proses interstisi dapat terjadi apabila atom impuritas mengisi celah-celah/rongga 
diantara host atoms. Pada proses ini, ukuran atom impuritas memiliki ukuran yang 
lebih kecil dari pada ukuran host atoms (Callister et al. 2009). 
 
 
Gambar 2.9 Impuritas pada zat padat 
Besi merupakan logam yang mempunyai ukuran atom yang lebih besar 
daripada atom nitrogen. Pada proses implantasi ion nitrogen, dimungkinkan atom-
atom nitrogen akan menyisip diantara atom-atom penyangga yang memiliki ukuran 
jauh lebih besar daripada atom nitrogen. Pembentukan mekanisme interaksi 
interstisi inilah yang memungkinkan untuk meningkatkan mechanical properties 
suatu bahan. 
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Proses implantasi nitrogen pada besi akan membentuk fase nitrida besi 
dengan struktur dan sifat yang berbeda-beda. Pembentukan fase baru ini akibat 
interaksi antara nitrogen pada besi membentuk lapisan nitrida dalam bentuk Fe2N, 
Fe3N dan Fe4N (Sudjatmoko dkk. 2013). Pada lapisan tersebut, fasa Fe4N 
merupakan fasa terbanyak dan stabil dalam fasa nitrogen-besi. Fasa ini memiliki 
sifat mekanik yaitu sangat keras karena memiliki struktur face centered cubic (fcc) 
dengan nilai faktor tumpukan atom (APF) sebesar 0,74. Fasa Fe3N memiliki 
struktur hexagonal closed-packed (hcp) dengan nilai APF 0,74. Begitupun juga 
dengan struktur Fe2N memiliki struktur ortorombik. Fe3N dan Fe2N memiliki sifat 
keras dan ketahanan terhadap korosi yang baik (Sudjatmoko dkk. 2010). 
  
2.5 Kekerasan Material  
Sifat mekanik bahan yang penting untuk dipertimbangkan adalah kekerasan 
suatu bahan. Kekerasan suatu bahan menyatakan ketahanan suatu bahan terhadap 
deformasi plastis lokal (Callister, 2009). Menurut Handijaya (2000) dalam 
Bradbury (1991), deformasi yang terjadi merupakan kombinasi perilaku elastis dan 
plastis. Pada permukaan dua buah komponen yang saling bersinggungan dan 
bergerak satu tehadap lainya akan terjadi deformasi elastis dan plastis. 
Teknik kekerasan telah dikembangkan selama bertahun-tahun dimana sebuah 
indentor kecil ditekan kedalam suatu permukaan material yang akan diuji. Variasi 
beban pada teknik ini dapat diatur mulai dari yang paling lemah sampai pada beban 
keras. Kedalaman atau lekukan yang dihasilkan dapat diukur dan dinyatakan dalam 
satuan kekerasan. Kekerasan yang diukur bersifat relatif (tidak mutlak) sehingga 
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nilai yang diperoleh harus dibandingkan dengan menggunakan teknik yang 
berbeda. Uji kekerasan ini lebih sering dilakukan daripada uji mekanis lainya 
karena beberapa hal diantaranya, 
1. Lebih sederhana dan murah. Biasanya tidak ada spesimen khusus yang 
perlu dipersiapkan. Perangkat pengujiannya relatif murah 
2.  Uji  ini tidak mengakibatkan spesimen menjadi rusak hingga retak atau 
mengalami cacat yang berlebih. Lekukan kecil adalah satu satunya 
deformasi yang terjadi. 
3.  Sifat mekanis lain sering mengacu pada data kekerasan, seperti kekuatan 
tarik. 
Dari beberapa uji kekerasan dengan teknik yang berbeda tersebut, dibutuhkan 
suatu layanan yang digunakan untuk mengkonversi nilai kekerasan dari satu skala 
ke skala yang lain. Namun karena kekerasan bukanlah sifat bahan yang dapat 
terdefinisi dengan baik, dan karena adanya perbedaan-perbedaan mengenai teknik 
eksperimennya, skema konversi yang komprehensif belum dapat dirancang. Data 
konversi kekerasan ditentukan secara eksperimen dan bergantung terhadap jenis 
dan karakteristik bahan. Berikut ini merupakan data konversi kekerasan untuk baja 
dengan menggunakan metode Knoop, Brinell, dua skala Rockwell dan Mohs 
(Callister, 2009). 
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Gambar 2.10 Perbandingan skala pada beberapa metode uji kekerasan 
Kekuatan tarik dan kekerasan merupakan hal yang saling berhubungan. 
Keduanya merupakan indikator ketahanan logam terhadap deformasi plastis. 
Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan persamaan 2.4 dan 2.5. ܶܵ ሺ𝑀𝑃𝑎ሻ = ͵,Ͷͷ × HB      (2.4) ܶܵ ሺ݌ݏ𝑖ሻ   = ͷͲͲ × HB       (2.5) 
Kekuatan tarik sebagai fungsi dari HB untuk besi cor, baja dan kuningan 
dapat dijelaskan dengan grafik pada Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Hubungan antara kekerasan dan kekuatan tarik untuk besi 
cor, baja dan kuningan 
 
2.6 Uji Kekerasan Material 
Dalam penelitian ini uji kekerasan yang digunakan adalah Vickers Hardness 
Test. Pengujian Vickers disebut sebagai metode mikroindentasi karena pengujian 
dilakukan atas dasar ukuran indentor. Pengukuran Vickers dilakukan dengan 
melakukan penekanan pada permukaan sampel menggunakan intan piramid yang 
memiliki sudut kemiringan 136° seperti pada Gambar 2.12. 
(a) (b) 
Gambar 2.12 Intan piramid dari samping (a) dan dari bawah (b) 
Kekerasan material dapat diukur dengan menggunakan persamaan 2.6. VHN = Ͳ,ͳͲʹ ி∗𝑆        (2.6) 
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Selanjutnya dengan memasukan nilai S = ½ d2, dan F* = F sin (θ/2) sehingga 
didapat persamaan 2.7. VHN = Ͳ,ͳͲʹ ሺʹ 𝐹 sinሺ θ/ʹሻ / ݀ଶሻ =  Ͳ,ͳͺͷͶͶ 𝐹 / ݀ଶ   (2.7) 
dengan  
VHN = bilangan kekerasan Vickers 
F = beban atau gaya (N) 
S = luas berkas penetrasi pada permukaan (mm2) 
d  = panjang diagonal (mm) 
θ  = sudut kemiringan intan (136°) 
Lama waktu penekanan agar didapat bentuk indentasi yang maksimal adalah 
selama 10 sampai 15 detik. Dengan besar beban yang diberikan sebesar 9,8 N atau 
setara dengan 1 kgf. Angka kekerasan Vickers (VHN) didefinisikan sebagai angka 
kekuatan uji dibagi dengan luas sebenarnya dari sisa hasil indentasi (kgf/mm2). 
Hasil pengujian Metode Vickers biasanya ditampilkan dalam satuan SI (MPa/GPa). 
Untuk mengkonversi nilai kekerasan Vickers kedalam satuan SI adalah sebagai 
berikut (Yovanovich, 2006),  𝑀𝑃𝑎 = ͻ,ͺͲ͹ × VHN       (2.8) 
 
2.7 Korosi Pada Logam 
Beberapa bahan material mengalami berbagai interaksi dengan kondisi 
lingkungan yang beragam. Seringkali, interaksi antara bahan dengan lingkungan 
tersebut berakibat memburuknya sifat mekanik (keuletan dan kekuatan), sifat fisik 
lainya atau penampilan sehingga merusak kegunaan bahan material tersebut. Dalam 
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logam, keadaan semakin memburuknya sifat-sifat logam ini dikarenakan logam 
tersebut mengalami oksidasi dengan lingkungan sekitar. Peristiwa dinamakan 
sebagai korosi.  
Korosi didefinisikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam 
bereaksi secara elektrokimia dengan lingkungan yang biasanya dimulai dari 
permukaan bahan (Callister, 2009). Reaksi kimia yang terjadi berupa transfer 
elektron dari atom logam asal. Proses korosi yang paling umum terjadi pada besi. 
Umumnya, korosi tersebut terbentuk karena bereaksi dengan air. Akan tetapi 
ada beberapa faktor selain air yang dapat mempengaruhi korosi (Sidiq, 2013) 
seperti faktor gas terlarut seperti oksigen dan karbondioksida. Adanya oksigen yang 
terlarut akan menyebabkan korosi pada logam. Menurut Jones (1996), reaksi 
elektrokimia pada proses korosi ditampilkan pada persamaan 2.9 dan 2.10.  
Reaksi Anoda  : M →  Mn௡+ + n݁−    (2.9) 
Reduksi Oksigen : ʹH+ + ʹe− →  Hଶ    (2.10) 
Sedangkan pada karbondioksida, apabila karbondioksida dilarutkan dalam 
air, maka akan terbentuk asam karbonat (H2CO3) yang dapat menurunkan pH air 
dan meningkatkan korosifitas. Biasanya bentuk korosinya berupa korosi lekuk yang 
secara umum reaksinya adalah COଶ +  HଶO →  HଶCOଷ       (2.11) 
Reaksi terbentuknya karat Fe +  HଶCOଷ →  FeCOଷ +  Hଶ      (2.12) 
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2.8 Uji Korosi (Immersion Corrosion) 
Suatu material dapat digolongkan sebagai material yang mudah berinteraksi 
dengan lingkungan, sebaliknya terdapat material yang sulit berinteraksi dengan 
lingkungannya. Besaran yang menyatakan mudah atau tidaknya suatu material 
berinteraksi dengan lingkungannya disebut laju korosi. Salah satu cara untuk 
mengetahui tingkat korosi bahan adalah dengan menghitung tingkat laju korosinya. 
Laju korosi merupakan perubahan massa/berat tiap satuan waktu. Atau dapat 
didefinisikan mudah atau tidaknya material bereaksi dengan lingkunganya. Metode 
yang digunakan mengetahui laju korosi material salah satunya adalah dengan 
metode immersion corrosion. Metode ini dilakukan dengan cara mencelupkan 
bahan uji kedalam larutan korosif. Larutan korosif pada peneliatan ini yang 
digunakan adalah larutan SBF (Simulated Body Fluid) untuk menyesuaikan dengan 
kondisi tubuh manusia yang memiliki pH 7,4 dan suhu 37°C. Dari perlakuan 
tersebut akan diketahui berapa massa yang hilang dengan mengukur perbedaan 
massa awal sebelum pengujian dengan massa akhir sesudah pengujian. Dari uji 
tersebut,  menurut Fredina (2013) dalam standard ASTM G31-72 (1999) nilai laju 
korosi akan diketahui dengan menggunakan persamaan 2.13. Laju Korosi ሺ ୫୫୲ahu୬ሻ =  𝐾×𝑊𝐴×𝑡×𝐷     (2.13) 
dengan K = konstanta 8,76×104  
 W = massa yang hilang selama uji korosi (gram) 
 A = luas permukaan (cm2) 
 t = waktu korosi (jam) 
 D = densitas (gram/cm3)  
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  Berat yang hilang merupakan berat dari hasil dari pengujian korosi, nilai 
densitas (D) dipengaruhi oleh jenis baja yang digunakan, luasan (A) adalah luas 
dari seluruh permukaan baja yang digunakan, sedangkan (t) menunjukan lamanya 
pengujian sampel. Nilai batas laju korosi yang diizinkan berdasarkan standar Eropa 
adalah 0,457 mpy  (Giat dkk. 2012).  
 
2.9 Uji Densitas  
Densitas menyatakan kerapatan suatu zat yang dinyatakan dengan massa zat 
per satuan volume. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kepadatan dari suatu zat. 
Pengujian densitas dapat dilakukan dengan menghitung perbandingan massa 
material di udara dengan massa material didalam air. Massa material di udara akan 
berbeda dengan massa material didalam air karena ketika didalam air akan timbul 
adanya gaya keatas atau gaya Archimedes. Pengujian ini dilakukan menurut 
standard ASTM A378-88. Nilai kerapatan massa sampel dapat diperoleh dari 
persamaan 2.14. 𝜌௦௔௠𝑝௘௟ =  𝑀ೠ𝑀ೌ 𝜌௔𝑖𝑟       (2.14) 
Sedangkan untuk menghitung porositas hasil percobaan dengan 
menggunakan persamaan berikut %𝑃݋𝑟݋ݏ𝑖ݐ𝑎ݏ =   𝜌೟𝑒೚ೝ𝑖೟𝑖ೞ− 𝜌೛𝑒ೝ೎೚್ೌೌ೙𝜌೟𝑒೚ೝ𝑖೟𝑖ೞ 𝑥 ͳͲͲ %     (2.15) 
 
2.10 Struktur Mikro 
Sifat fisik dan mekanik suatu material dapat diamati pada struktur mikronya. 
Sifat mikroskopis ini dapat diobservasi salah satunya dengan menggunakan 
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mikroskop elektron. Struktur mikro ini bergantung dengan beberapa variabel 
seperti paduan unsur, konsentrasi unsur dan perlakuan panas paduan tersebut 
(seperti suhu, waktu pemanasan dan tingkat pendinginan pada suhu kamar) 
(Callister, 2009). 
Pada pengamatan mikroskopis untuk paduan dua fasa, satu fasa akan terlihat 
terang sedangkan fasa lainnya akan terlihat gelap. Ketika hanya satu fasa yang 
terbetuk, tekstur permukaan sampel akan terlihat seragam. Kecuali untuk batas butir 
yang kemungkinan akan terlihat jelas. 
 
Gambar 2.13 Struktur mikro dari spesimen paduan besi-kromium dimana 
batas butir tampak terlihat gelap (Callister, 2009). 
 
2.11 SEM-EDX(Scanning Electron Microspcophy-Energy Dispersive X-Ray) 
Scanning Electron Microscope (SEM) adalah mikroskop yang menggunakan 
hamburan elektron dalam membentuk bayangan elektron berinteraksi dengan atom-
atom yang membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi tentang topografi 
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permukaan sampel, morfologi, komposisi dan sifat sifat lain (Fansuri dan 
Matianingsih, 2010). Prinsip kerja SEM adalah scanning yang berarti bahwa berkas 
elektron “menyapu” titik demi titik dengan sapuan baris demi baris. Intensitas 
gambar yang diterima SEM sangat berhubungan dengan bilangan atom (Z) dari 
sampel. Gambar yang diterima memberikan informasi tentang distribusi unsur-
unsur yang berbeda dalam sampel. Penggabungan SEM dengan EDX diperlukan 
untuk menganalisis rasio komposisi nitrogen pada sampel hasil implantasi. Pada 
dasarnya, SEM-EDX merupakan pengembangan dari SEM sendiri. SEM-EDX 
berisi detektor dan panel operasi yang terdiri dari dua monitor.    
Proses Scanning Electron Microscope diawali dengan elektron yang 
dilepaskan oleh ujung Electron Gun menghasilkan suatu pancaran sinar elektron 
kemudian difokuskan sehingga mengenai titik pada target. Scanning coil (koil 
pemindai) mengarahkan berkas elektron untuk proses pemindaian pada area kecil 
permukaan sampel. Hamburan kembali berkas elektron dengan sudut yang kecil 
(Low angle back scattered electron) berinteraksi dengan sebuah tonjolan pada 
sampel dan menghasilkan hamburan kembali (elektron sekunder) yang 
menghasilkan suatu sinyal elektronik selanjutnya ditangkap detektor dan kemudian 
diolah serta ditampilkan dalam gradasi gelap-terang pada layar monitor CRT 
(Cathode Ray Tube). Proses tersebut dapat digambarkan pada Gambar 2.14.   
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Gambar 2.14 Skema alat SEM (Fansuri dan Martianingsih, 2010) 
Dari hasil uji SEM-EDX diharapkan dapat mengasilkan tiga hal, diantaranya 
topografi (analisa permukaan dan tekstur), morfologi (analisa bentuk dan ukuran 
benda sampel dan komposisi (analisia komposisi dari sampel secara kuantitatif dan 
kualitatif). Selain itu diharapkan hasil uji SEM-EDX dapat diperoleh  ketebalan 
lapisan sampel dari hasil keluarannya (Inggira, 2015).    
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3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika Material Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Airlangga untuk pengukuran densitas dan uji korosi, 
Laboratorium Energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk uji struktur 
mikro SEM-EDX, Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Tenaga Nuklir 
Nasional Yogyakarta untuk proses implantasi ion nitrogen pada SS 316L dan 
Laboratorium Pengujian Material Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi 
Nasional untuk uji kekerasan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 
2016 hingga bulan Juni 2016.  
 
3.2 Bahan dan Alat Penelitian 
3.2.1 Bahan-bahan Penelitian 
Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah material logam SS 316L 
yang banyak tersedia di pasaran. Untuk preparasi sampel yaitu pasta intan 
(diamond paste) dan alkohol.  Bahan dopan nitrogen dalam bentuk gas. Untuk 
uji densitas bahan yang dibutuhkan aquades. Sedangkan pada uji korosi bahan-
bahan yang dibutuhkan larutan yaitu larutan SBF (Simulated Body Fluid) dengan 
komposisi pada 1 liter aquades (Hank Solution) pada Tabel 3.1. 
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3.2.2 Alat-alat Penelitian 
Alat yang digunakan dalam proses implantasi ion adalah implantor ion 150 
keV/1mA, untuk preparasi sampel yaitu mesin bubut, kertas abrasif ukuran 600 
sampai 1800. Sedangkan pada pengujian sampel alat yang digunakan Micro 
Vickers Hardness, neraca digital,  Scanning Electron Microscopy (SEM) - EDX, 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
Stainless Steel 316L 
Preparasi Sampel SS 316L bentuk keping silinder 
diameter 15 mm dan tebal 2 mm 
Penghalusan sampel dengan 
kertas abrasif 
Sampel kontrol SS 316L Pemolesan dengan pasta intan  
Pencucian sampel dengan 
aquades+alkohol 
Proses implantasi ion pada suhu ruang 
dengan dosis tetap 5x1016 ion/cm2 dan variasi 
energi implantasi 70 keV, 75 keV, 80 keV, 85 
keV dan 90 keV 
 





Kekerasan Uji Korosi 
Uji SEM-EDX 
Analisis Data 
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3.4 Prosedur Penelitian 
3.4.1 Proses Preparasi Sampel 
Bahan SS 316L yang tersedia di pasaran berbentuk batangan dipreparasi 
menjadi bentuk keping silinder dengan diameter 15 mm dengan tebal 2 mm. 
Kemudian sampel dihaluskan salah satu permukaannya dengan menggunakan 
kertas abrasif ukuran 600 hingga 1800 agar diperoleh permukaan yang rata. 
Sampel kemudian diberi pasta intan agar terlihat lebih halus dan mengkilap. 
Setelah itu sampel dicuci dengan aquades dan larutan alkohol untuk 
menghilangkan debu dan sisa serbuk serbuk abrasif sebelumnya. Hasil sampel 
uji dapat dilihat pada Gambar 3.2.  
 
Gambar 3.2 Sampel uji 
3.4.2 Proses Implantasi Ion 
Sampel yang telah dipreparasi kemudian dilakukan proses implantasi ion. 
Suhu sampel dipertahankan dalam suhu ruang untuk mencegah terjadinya 
distorsi bahan. Kemudian sampel ditembakan dengan bahan dopan nitrogen 
dengan variasi energi berturut turut adalah 70 keV, 75 keV, 80 keV, 85 keV dan 
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90 keV. Jumlah ion yang ditembakan dipertahankan pada dosis 5 x 1016 ion/cm2 
dengan arus ion yang mengalir adalah 20 µA. Diharapkan pada dosis dan arus 
ion tersebut dapat diperoleh hasil yang optimal. Sehingga dari perlakuan tetap 
tersebut, lamanya waktu impantasi untuk melakukan variasi energi tersebut 
dapat diketahui menggunakan persamaan 2.1. 
Tabel 3.2 Data Sampel Pengujian Implantasi Ion  
No Nama Sampel Dosis Ion Variasi Energi 
1 A0 - - 
2 A1 5 x 1016 ion/cm2 70 keV 
3 A2 5 x 1016 ion/cm2 75 keV 
4 A3 5 x 1016 ion/cm2 80 keV 
5 A4 5 x 1016 ion/cm2 85 keV 
6 A5 5 x 1016 ion/cm2 90 keV 
 
3.4.3 Proses Karakterisasi Sampel 
3.4.3.1. Uji Densitas 
Uji densitas dilakukan dengan mengukur massa sampel hasil implantasi 
ion dengan menggunakan neraca digital. Sampel yang telah diimplantasi 
ditimbang massanya di udara. Kemudian dibandingkan massanya ketika 
berada di dalam air. Pengujian tersebut disesuaikan dengan standar pengujian 
ASTM A378-88 dan dihitung nilai densitasnya dengan menggunakan 
persamaan 2.14. 
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Gambar 3.3 Neraca digital 
3.4.3.2. Uji Kekerasan dengan Metode Vickers 
Uji kekerasan pada penelitian menggunakan metode Vickers dengan 
pengambilan data yang didasarkan pada tabel Mitutoyo. Pengujian dilakukan 
untuk mengetahui sifat-sifat mekanik bahan. Sampel sebelum dilakukan 
penekanan dilakukan pengamplasan terlebih dahulu dengan kertas abrasif 
mulai dari ukuran 500 sampai 1500. Sampel diuji dengan menggunakan 
seperangkat peralatan Vickers seperti yang disajikan pada Gambar 3.4. 
Selanjutnya dilakukan pengujian kekerasan dengan gaya tekan 10 gf 
secara perlahan selama 15 detik agar terlihat jelas hasil indentasinya. Setelah 
gaya dihilangkan, hasil indentasi diukur rerata panjang diagonalnya 
kemudian dikonversikan pada tabel Mitutoyo yang dilampirkan pada 
Lampiran. 
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Gambar 3.4 Pengujian kekerasan 
3.4.3.3. Uji Korosi dengan Metode Immersion Corrosion 
Pengujian korosi dengan metode Immersion Corrosion dilakukan 
dengan menghitung berat sampel sebelum dan sesudah dilakukan implantasi 
ion. Sampel ditimbang dengan menggunakan neraca digital untuk mengetahui 
berat mula mula. Pengujian selanjutnya sampel dimasukan kedalam larutan 
korosif SBF (simulated body fluid) dan diletakan pada furnace  pada suhu 37 
derajad Celsius yang merepresentasikan cairan tubuh manusia. Proses uji 
korosi ditampilkan pada Gambar 3.5.  
Sampel tersebut direndam dalam larutan SBF selama 10 jam dan 
ditimbang dengan neraca digital untuk mengetahui berat akhir sampel. 
Kemudian dari data yang diperoleh, dihitung laju korosinya dengan 
menggunakan persamaan (2.13). 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




Gambar 3.5 Proses uji korosi 
3.4.3.4. Uji Struktur Mikro dengan SEM-EDX 
Pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui struktur mikro yang 
terbentuk dari sampel hasil implantasi ion, terutama bentuk morfologi dan 
lapisan yang terbentuk pada permukaan sampel. Sebelum dilakukan 
karakterisasi SEM, dilakukan pemvakuman pada SEM-EDX jenis 
EVO.MA10 dilakukan pemvakuman pada tekanan 2x10-6 mbar selama lima 
menit. Selanjutya, sampel yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu. 
Setelah sampel siap, sampel dimasukkan kedalam specimen chamber untuk 
diamati struktur mikronya pada layar SEM dan dianalisis. Sampel Hasil dari 
SEM image yang akan menampilkan topografi (tekstur permukaan sampel) 
dan morfologinya (bentuk dan ukuran dari partikel penyusun sampel). 
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Penggabungan SEM dengan EDX bertujuan untuk mengetahui 
komposisi sampel. Hasil gambar yang telah diperoleh dari SEM kemudian 
dianalisis dengan EDX untuk melihat rasio nitrogen pada sampel.  
Pengujian SEM-EDX pada penelitian ini menggunakan seperangkat 
SEM-EDX tipe EVO  MA10 yang terdiri dari dua buah monitor, satu buah 
keyboard  dan satu buah mouse seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.6 
 
Gambar 3.6 Seperangkat SEM-EDX 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada penelitian ini, sampel yang sudah dipreparasi dengan diameter 25 mm 
dan tebal 2 mm diimplantasi ion nitrogen dengan variasi energi implantasi 70 keV, 
75 keV, 80 keV, 85 keV dan 90 keV dengan dosis ion dipertahankan 5 x 1016 
ion/cm2. Sampel hasil implantasi kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan 
beberapa uji. Uji yang dilakukan meliputi uji densitas, uji kekerasan, uji korosi dan 
pengamatan struktur mikro menggunakan SEM-EDX. Pada bab ini, akan disajikan 
hasil karakterisasi yang sudah dilakukan.  
4.1 Hasil Uji Densitas 
Uji densitas ini dilakukan untuk mengetahui kerapatan partikel pada suatu 
ruang akibat implantasi ion nitrogen. Nilai densitas tiap sampel didapatkan dengan 
menggunakan prinsip perbandingan massa di udara dengan massa di dalam air. 
Hasil uji densitas ini menetukan sifat mekanik suatu bahan, karena semakin padat 
suatu bahan maka semakin sedikit pula ruang-ruang kosong yang terdapat pada 
material tersebut. 
Dari hasil uji densitas yang telah dilakukan pada sampel, diperoleh nilai yang 
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Tabel 4.1 Hasil uji densitas 
Sampel Variasi Energi Implantasi (keV) 
Densitas 
(gram/cm3) 
A0 Kontrol 7,9484 ± 0,0491 
A1 70 7,9718 ± 0,0229 
A2 75 7,9741 ± 0,0250 
A3 80 7,9743 ± 0,0068 
A4 85 7,9749 ± 0,0020 
A5 90 7,9751 ± 0,0020 
  
Berdasarkan data densitas pada Tabel 4.1, dapat dibuat suatu plot grafik 
hubungan antara densitas suatu sampel terhadap variasi energi implantasi yang 
ditampilkan pada Gambar 4.1. 
 
Gambar 4.1 Grafik hubungan variasi energi impantasi terhadap densitas 
Dari hasil pengujian densitas pada Gambar 4.1, terlihat perbedaan hasil antara 
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dikarenakan pada sampel hasil implantasi yang didopan nitrogen, ion-ion nitrogen 
yang berukuran lebih kecil dengan diameter 56 pm akan berdifusi diantara atom-
atom target (stainless steel 316L) yang banyak didominasi oleh atom Fe yang 
berukuran lebih besar (diameter 156 pm). Dengan volume yang tetap dan massa 
yang bertambah akibat difusi ion-ion nitrogen tersebut, ruang-ruang kosong pada 
material target akan terisi sehingga kerapatanya menjadi meningkat. Semakin besar 
nilai kerapatanya, maka sifat mekanik suatu bahan akan cenderung meningkat. 
Pada Gambar 4.1, terlihat pengaruh variasi energi implantasi terhadap 
densitas menunjukkan grafik yang cenderung konstan. Hal ini dikarenakan jumlah 
dosis ion-ion nitrogen yang ditembakkan pada material target adalah tetap, 
walaupun energi implantasi yang ditembakkan berbeda-beda.    
 
4.2 Hasil Uji Kekerasan 
Kekerasan menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk tahan terhadap 
penggoresan, pengikisan dan indentasi. Kemampuan ini terkait dengan sifat 
ketahanan aus (wear resistance) suatu material yang juga berhubungan dengan 
kekuatan material dalam menerima suatu beban.  
Pada pengujian ini pengukuran nilai kekerasan menggunakan metode Vickers 
dengan beban indentor 10 gf yang memiliki bentuk dasar persegi dengan sudut 136 
derajat. Sampel diindetasi dengan lama waktu penekanan selama 10 detik. 
Penekanan dilakukan di dua titik berbeda pada sisi tepi dan tengah sampel yang 
terletak pada satu garis lurus. Hasil lekukan akibat indentasi diamati pada komputer 
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yang terhubung dengan mikroskop dengan perbesaran 50 kali yang salah satunya 
dapat dilihat pada Gambar 4.2.  
 
Gambar 4.2 Lekukan hasil indentasi 
Dari hasil lekukan tersebut, kemudian diukur panjang kedua diagonalnya 
dengan menggunakan mikroskop dan diperoleh nilai kekerasan rata-rata dari dua 
titik dan disajikan pada Tabel 4.2 
Tabel 4.2 Hasil uji kekerasan 
Sampel Variasi Energi Implantasi (keV) 
Kekerasan 
(VHN) 
A0 0   69,3 ± 0,8 
A1 70 116,0 ± 1,0 
A2 75 131,0 ± 1,0 
A3 80 136,0 ± 2,0 
A4 85 114,5 ± 5,5 
A5 90   91,7 ± 6,0 
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Dari hasil perhitungan nilai kekerasan (pada tabel 4.2) dapat dibuat grafik 
hubungan antara variasi energi implantasi dengan terhadap nilai kekerasan suatu 
sampel dan disajikan pada Gambar 4.3 
 
Gambar 4.3 Grafik hubungan antara variasi energi implantasi terhadap kekerasan 
Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa nilai kekerasan yang optimum pada 
sampel stainless steel 316L terjadi pada energi implantasi 80 keV yaitu sebesar (136 
± 2) VHN. Dari gambar tersebut juga tampak bahwa nilai kekerasan sampel 
mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya energi implantasi ion yang 
ditembakkan ke dalam sampel. Hal ini dikarenakan energi ion-ion dopan yang 
ditembakkan ke dalam atom-atom target mengakibatkan pergeseran atom-atom 
target dari letak kisi semula. Atom-atom yang tergeser juga dapat menggeser atom-
atom lainnya sehingga mengakibatkan tumbukan beruntun (Sudjatmoko dkk. 
1999). Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya akumulasi ion-ion dopan yang 
















70 75 80 85 90
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGARUH IMPLANTASI ION... FIRMAN MAULANA IKHSAN
48 
 
Semakin tinggi tegangan sisa ion-ion dopan yang menumbuk material target 
dipermukaan, maka akan semakin naik kerapatannya karena ruang-ruang kosong 
pada material target telah terisi. Akibatnya, atom-atom pada material target akan 
saling mengunci (interlocking) (Giat dkk. 2012).  
Pada energi implantasi optimum, cacat yang terbentuk pada material target 
ini mempunyai tingkat kerapatan yang optimum. Atom atom pada material target 
juga akan semakin banyak yang saling mengunci (interlocking). Konsekuensi dari 
adanya interlocking ini mengakibatkan butir-butirnya menjadi tidak dapat bergerak 
lagi sehingga kekerasannya akan semakin naik. 
Selain itu, menurut Shen dkk. (2004) kekerasan pada sampel hasil implantasi 
ion nitrogen tersebut mengalami peningkatan karena diyakini terbentuknya lapisan 
nitrida baru di lapisan modifikasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sudjatmoko (2013) yang menyatakan bahwa meningkatnya sifat 
kekerasan pada proses implantasi ion dikarenakan pembentukan lapisan nitrida baru 
pada permukaan sampel. Namun pada penelitian ini, untuk mengetahui adanya 
lapisan nitrogen pada permukaan sampel belum dapat dibuktikan, karena tidak 
dilakukan pengujian XRD untuk melihat ikatan yang terbentuk dari hasil implantasi 
ion nitrogen tersebut.  
Dari gambar Grafik 4.3 dapat dilihat nilai kekerasan mengalami penurunan 
pada variasi energi implantasi 85 keV dan 90 keV setelah mencapai kondisi 
optimum. Hal ini dikarenakan apabila energi implantasi yang diberikan semakin 
besar, maka akan terjadi amorfisasi pada struktur atomnya di kedalaman tertentu 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGARUH IMPLANTASI ION... FIRMAN MAULANA IKHSAN
49 
 
(Sudjatmoko, 2000). Radiasi energi ion yang dipancarkan terlalu tinggi 
dibandingkan energi ikat atom-atom di permukaan material target, sehingga 
merusak struktur atom di lapisan permukaannya (Susita dkk. 1996). Peristiwa inilah 
yang mengakibatkan menurunnya nilai kekerasan pada permukaan bahan.  
Dari hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa pada energi 
implantasi ion yang tepatlah nilai kekerasan optimum dapat digunakan sebagai 
implan tulang. Sesuai dengan standar ASTM F138 kekerasan stainless steel 316L 
untuk aplikasi implan tulang mempunyai nilai maksimum 95 HRB (Park, 2007) 
atau dalam standar uji Vickers bernilai maksimum 210 VHN. Pada hasil uji diatas, 
nilai opimum kekerasan yang terjadi pada sampel dengan energi implantasi 80 keV 
masih dalam batas standar yang diizinkan. Namun, agar diperoleh peningkatan 
kekerasan yang lebih mendekati standar tersebut, dapat dilakukan peningkatan 
kekerasan dengan melakukan variasi dosis ion yang ditembakkan.  
Ada parameter sifat mekanik lain yang berpengaruh terhadap 
biokompatibilitas suatu material dalam penggunaannya sebagai implan tulang. 
Salah satunya adalah modulus elastisitas suatu bahan yang dalam penelitian ini 
belum dilakukan pengujian. Modulus elastisitas ini menyatakan besarnya 
kemampuan suatu bahan dalam menahan beban tubuh. Pengujian modulus young 
dapat dilakukan dengan alat uji tarik yang bernama autograph. Dengan 
menggunakan alat tersebut, tidak hanya diperoleh nilai modulus elastisitas suatu 
bahan, akan tetapi juga akan diperoleh nilai tensile strength dari bahan tersebut. 
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4.3 Hasil Uji Korosi 
Korosi merupakan suatu proses degradasi kimia yang terjadi pada logam 
karena material tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai material implan, 
SS 316L dalam pemakaian jangka panjang rentan terjadi korosi lokal yang 
menyebabkan terjadinya pelepasan ion-ion disekitar jaringan implan manusia. Hal 
ini dikarenakan interaksi material tersebut terhadap cairan tubuh manusia yang 
dalam waktu yang lama dapat menjadi larutan korosif bagi material tersebut. 
Pengukuran laju korosi ini dilakukan di dalam larutan SBF (simulated body 
fluid) yang diatur pada suhu 37℃ menyerupai kondisi lingkungan tubuh manusia. 
Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah massa yang hilang setelah 
sampel direndam dalam larutan SBF dan dimasukkan dalam furnace pada suhu 
37℃. Dari perlakuan tersebut diperoleh nilai laju korosi tiap sampel hasil implantasi 
sebagai mana disajikan pada Tabel 4.3 
Tabel 4.3 Hasil uji korosi 
Sampel Variasi Energi Implantasi (keV) Laju korosi (mm/tahun) 
A0 0 0,0677 ± 0,0054 
A1 70 0,0579 ± 0,0066 
A2 75 0,0386 ± 0,0049 
A3 80 0,0096 ± 0,0048 
A4 85 0,0288 ± 0,0049 
A5 90 0,0386 ± 0,0048 
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Dari hasil perhitungan laju korosi pada Tabel 4.3, dapat dibuat grafik 
hubungan antara variasi energi implantasi terhadap nilai laju korosi suatu sampel 
yang disajikan pada Gambar 4.3. 
 
Gambar 4.4 Grafik antara variasi energi implantasi terhadap laju korosi  
Dari hasil Gambar 4.3 terlihat nilai laju korosi optimum terjadi pada variasi 
energi implantasi 80 keV dengan nilai laju korosi sebesar (0,0096 ± 0,0048) 
mm/tahun. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa nilai laju korosi akan 
semakin menurun seiring dengan bertambahnya energi implantasi. Hal ini 
dikarenakan ion nitrogen yang berukuran lebih kecil (diameter 56 pm) menempati 
ruang kosong pada material target yang dominan diisi oleh atom-atom Fe (diameter 
156 pm). Ion dopan yang terimplantasi tersebut menyebabkan susunan atom pada 
material target menjadi semakin rapat. Susunan atom yang semakin rapat tersebut 
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media korosif secara langsung yang menyebabkan laju korosinya menjadi semakin 
rendah. 
Namun pada grafik Gambar 4.4 setelah mencapai kondisi optimum, laju 
korosi sampel mengalami peningkatan pada variasi energi ion 85 keV dan 90 keV. 
Semakin naiknya laju korosi sampel setelah mencapai kondisi optimum tersebut 
dikarenakan pada sampel A4 dan A5 energi implantasi ion yang diberikan terlalu 
besar yang berakibat ion-ion dopan yang ditembakkan merusak struktur permukaan 
material target menjadi lapisan amorf. Permukaan lapisan yang bersifat amorf ini 
mudah teroksidasi (Pribadi, 2011), sehingga membuat lapisan logam dibawahnya 
menjadi tidak terlindungi. Apabila proses implantasi dilanjutkan dengan energi 
yang semakin besar, maka laju korosinya akan semakin meningkat. 
Namun proses pengujian korosi dengan metode immersion corrosion ini 
kurang menunjukkan data hasil yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan proses 
uji korosi immersion corrosion didasarkan atas berat massa yang hilang sebelum 
dan sesudah uji dilakukan, sedangkan stainless steel 316L akan memperlihatkan 
pengurangan yang signifikan apabila dilakukan pada waktu yang lama. Potensiotat 
merupakan metode pengujian korosi menggunakan alat potensiometer. Alat ini 
bekerja dengan mengalirkan suatu arus tertentu pada sampel untuk mengetahui nilai  
laju korosinya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Data yang diperoleh akan 
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4.4 Hasil Uji SEM-EDX 
Pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui struktur permukaan sampel 
hasil implantasi ion nitrogen. Pengujian SEM dilakukan pada tegangan 20.000 Kv 
dengan perbesaran 1000x. Sedangkan pengujian EDX dilakukan untuk mengetahui 
jumlah komposisi unsur-unsur yang terkandung dalam dalam sampel, terutama 
keberadan unsur nitrogen sebagai ion dopan. Pengamatan struktur mikro dengan 
SEM-EDX ini berfungi untuk mengetahui keterkaitan antara bentuk morfologi 
permukaan dan komposisi unsur dengan sifat-sifat mekanik material hasil 
implantasi. Terutama untuk mendukung hasil uji densitas, uji kekerasan dan uji 
korosi yang telah dilakukan. 
Hasil pengujian SEM-EDX dilakukan berdasarkan hasil terbaik yang 
diperoleh dari uji kekerasan dan uji korosi pada sampel A3 dengan energi 
implantasi 80 keV. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil SEM-EDX 
sampel A5 pada energi implantasi 90 keV.  Hasil pengujian SEM-EDX ditunjukkan 
pada Gambar 4.5, 4.6 dan 4.7. 
 
Gambar 4.5 Struktur morfologi sampel dosis 5x1016 pada 
energi implantasi 80 keV 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




Gambar 4.6 Struktur morfologi sampel dosis 5x1016 pada 




Gambar 4.7 Kandungan nitrogen hasil implantasi pada energi implantasi 80 keV 
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Pada penampakan struktur mikro sesudah implantasi pada gambar 4.5, 
memperlihatkan struktur morfologi dari permukaan stainless steel 316L hasil 
implantasi pada energi implantasi 80 keV yang terlihat kasar dengan beberapa batas 
domain yang mengalami cacat kristal, namun tidak terlihat begitu jelas. Hasil 
analisis komposisi unsur dengan menggunakan EDX yang ditampilkan pada 
Gambar 4.7 juga menunjukkan adanya pertambahan kandungan nitrogen yang 
signifikan sebesar 2,2%. Kandungan nitrogen yang menyusun stainless steel 
menurut standar ASTM 2000 maksimum adalah 0,1%.  
Pada gambar 4.5 tersebut juga terlihat daerah putih disekitar batas-batas 
domain, namun tidak terlalu terlihat jelas. Cacat kristal yang terbentuk semakin 
terlihat jelas pada gambar 4.6 dimana energi implantasi yang ditembakkan semakin 
besar. 
Menurut Sudjatmoko dkk (2013), proses implantasi ion nitrogen dapat 
membentuk lapisan nitrida pada bagian permukaannya. Lapisan nitrida inilah yang 
mempengaruhi karakteristik sampel hasil implantasi. Pada uji SEM-EDX, hanya 
dapat membuktikan adanya peningkatan kandungan nitrogen setelah implantasi, 
namun belum dapat membuktikkan adanya lapisan nitrida dan ikatan apa yang 
terbentuk pada lapisan permukaannya. Cacat kristal yang terbentuk pada lapisan 
permukaan stainless steel 316L belum tentu mengindikasikan terbentuknya lapisan 
nitrida, karena hal tersebut dapat saja terjadi karena proses pengecoran stainless 
steel 316L yang tidak homogen pada permukaanya. Lapisan nitrida dan ikatan yang 
terbentuk pada permukaan stainless steel 316L dapat dibuktikan secara akurat 
dengan menggunakan uji XRD yang dalam penelitian ini belum dilakukan. Selain 
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itu tidak adanya hasil pengujian SEM pada sampel kontrol mengakibatkan tidak 
adanya data pembanding dari hasil SEM sesudah implantasi, sehingga informasi 
yang diperoleh mengenai gambaran struktur morfologi sampel hasil implantasi 
belum dapat diketahui. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan serangkaian penelitian, analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan mengenai pengaruh implantasi ion berbasis nitrogen dengan variasi 
energi implantasi diperoleh kesimpulan bahwa,  
1. Variasi energi implantasi ion nitrogen berpegangaruh terhadap karakteristik  
stainless steel 316L dari sifat kekerasan dan ketahanan korosi bahan. 
Sedangkan pada kerapatan bahan cenderungan konstan, namun mengalami 
peningkatan antara sebelum dan sesudah implantasi. Hal tersebut terlihat dari 
struktur morfologi permukaan sampel yang kasar karena mengalami cacat 
kristal.       
2. Variasi energi implantasi terbaik dimiliki oleh sampel dengan energi 
implantasi 80 keV dengan masing-masing nilai kekerasan dan laju korosi 
optimum (136 ± 2) VHN dan sebesar (0,0096 ± 0,0048) mm/tahun. 
  
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut,  
1. Hasil yang diperoleh dari penelitian masih perlu dilakukan peningkatan 
kekerasan agar mendekati nilai kekerasan untuk implan sesuai dengan standar 
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ASTM F139.  Dimana standar kekerasan stainless steel 316L berdasarkan 
ASTM F139 adalah 210 VHN. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan 
variasi dosis ion dopan. 
2. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka disarankan pada penelitian 
selanjutnya proses pengujian korosi dilakukan dengan menggunakan alat 
potensiometer sehingga didapatkan nilai ketahanan korosi yang lebih baik. 
3. Untuk membuktikan terbentuknya lapisan nitrida akibat proses implantasi ion 
nitrogen, perlu dilakukan pengujian XRD agar fasa dan ikatan apa saja yang 
terbentuk dapat diketahui. 
4. Perlu dilakukan pengujian tarik untuk melihat parameter lain dari sifat 
mekanik suatu bahan, yaitu modulus elastisitas. Hal ini diperlukan untuk 
melihat kemampuan suatu bahan dalam menahan beban tubuh. 
5. Pada pengujian SEM, sebaiknya dilakukan pengujian sebelum dan sesudah 
implantasi agar dapat diperoleh perbandingan data mengenai informasi 
gambaran morfologi permukaan pada sampel hasil implantasi. 
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Lampiran 1. Hasil Pengukuran Densitas 
Tabel 1. Hasil Uji Densitas SS 316L 
Sampel Pengukuran Massa di udara (g) Massa di air (g) 
Densitas air 
(g/cm3) 
A0 1 7,6524 0,9568 1 
 2 7,6523 0,9687 1 
A1 1 7,6372 0,9553 1 
 2 7,6375 0,9608 1 
A2 1 7,6318 0,9601 1 
 2 7,6322 0,9541 1 
A3 1 7,6742 0,9503 1 
 2 7,6742 0,9745 1 
A4 1 7,65 0,9595 1 
 2 7,6499 0,959 1 
A5 1 7,6498 0,959 1 
 2 7,6496 0,959 1 
 
Analisis Sampel 
1. Sampel A0 
N Massa di udara (Mu) 
Massa di air 
(Ma) Mu2 Ma2 
1 7,6524 0,9568 58,55922576 0,91546624 
2 7,6523 0,9687 58,55769529 0,93837969 
∑ 15,3047 1,9255 117,1169211 1,85384593 
(Mu)b = ۃMuۄ = Σ୑uே  = ଵହ,ଷ଴ସ଻ଶ  = 7,65235  ∆Mub= √Σሺ୑u2ሻ−୒ۃ୑uۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵଵ଻,ଵଵ଺ଽଶଵଵ−ଶሺ଻,଺ହଶଷହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ   
=√ଵଵ଻,ଵଵ଺ଽଶଵଵ−ଶሺହ଼,ହହ଼ସ଺଴ହଶሻ ଶ   
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 (Ma)b = ۃMaۄ = Σ୑aே  = ଵ,ଽଶହହଶ  = 0,96275 ∆Mab=√Σሺ୑a2ሻ−୒ۃ୑aۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ,଼ହଷ଼ସହଽଷ−ଶሺ଴,ଽ଺ଶ଻ହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ      
=√ଵ,଼ହଷ଼ସହଽଷ−ଶሺ଴,ଽଶ଺଼଼଻ହ଺ଷሻ ଶ   
=√ଵ,଼ହଷ଼ସହଽଷ−ଵ,଼ହଷ଻଻ହଵଶହ ଶ  
=√଴,଴଴଴଴଻଴଼଴ହ ଶ  
= √Ͳ,ͲͲͲͲ͵ͷͶͲʹͷ 
= 0,00595 𝜌௕ = ሺ୑uሻୠ ሺ୑aሻୠ  𝜌௔𝑖𝑟  = ଻,଺ହଶଷହ ଴,ଽ଺ଶ଻ହ ͳ = 7,948428979 gram/cm3 ∆𝜌௕ = √ 𝜕𝜌𝜕୑uଶ ∆Mݑ௕ଶ +  𝜕𝜌𝜕୑aଶ ∆M𝑎௕ଶ 
= √ሺ ଵ୑a 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆Mݑ௕ଶ + ሺ− ୑u୑a2 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆M𝑎௕ଶ 
=√ሺ ଵ଴,ଽ଺ଶ଻ହ ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲʹ͵ሻଶ + ሺ− ଻,଺ହଶଷହ ଴,ଽ଺ଶ଻ହ2 ͳሻଶሺͲ,ͲͲͷͻͷሻଶ 
= √ሺͳ,Ͳ͵ͺ͸ͻͳʹሻଶ ሺͲ,ͲͲͲʹ͵ሻଶ + ሺ−ͺ,ʹͷͷͻ͸͵ሻଶ ሺͲ,ͲͲͷͻͷሻଶ  
= √ሺͳ,Ͳ͹ͺͺ͹ͻሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲͲͷሻ + ሺ͸ͺ,ͳ͸ͲͻʹͷͲ͸ሻሺͲ,ͲͲͲͲ͵ͷͶሻ 
= √Ͳ,ͲͲͲͲͲͲͲͷ͵ͻ + Ͳ,ͲͲʹͶͳ͵Ͳ͸͹ 
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= √Ͳ,ͲͲʹͶͳ͵ͳʹ = Ͳ,ͲͶͻͳ  
Jadi 𝜌௕ ± ∆𝜌௕ = (7,9484± Ͳ,ͲͶͻͳሻ gram/cm3 
 
2. Sampel A1 
N Massa di udara (Mu) 
Massa di air 
(Ma) Mu2 Ma2 
1 7,6372 0,9553 58,32682384 0,91259809 
2 7,6375 0,9608 58,33140625 0,92313664 
∑ 15,2747 1,9161 116,6582301 1,83573473 
(Mu)b = ۃMuۄ = Σ୑uே  = ଵହ,ଷ଴ସ଻ଶ  = 7,63735 ∆Mub= √Σሺ୑u2ሻ−୒ۃ୑uۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵଵ଺,଺ହ଼ଶଷ଴ଵ−ଶሺ଻,଺ଷ଻ଷହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ   





 (Ma)b = ۃMaۄ = Σ୑aே  = ଵ,ଽଶହହଶ  = 0,95805 ∆Mab=√Σሺ୑a2ሻ−୒ۃ୑aۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ,଼ଷହ଻ଷସ଻ଷ−ଶሺ଴,ଽହ଼଴ହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ      
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=√ଵ,଼ଷହ଻ଷସ଻ଷ−ଶሺ଴,ଽଵ଻଼ହଽ଼଴ଷሻ ଶ   
=√ଵ,଼ଷହ଻ଷସ଻ଷ−ଵ,଼ଷହ଻ଵଽ଺଴ହଶ  
=√଴,଴଴଴଴ଵହଵଶହ ଶ  
= √Ͳ,ͲͲͲͲͲ͹ͷ͸ʹͷ 
= 0,00275 𝜌௕ = ሺ୑uሻୠ ሺ୑aሻୠ  𝜌௔𝑖𝑟  = ଻,଺ଷ଻ଷହ଴,ଽହ଼଴ହ ͳ = 7,9718 gram/cm3 ∆𝜌௕ = √ 𝜕𝜌𝜕୑uଶ ∆Mݑ௕ଶ +  𝜕𝜌𝜕୑aଶ ∆M𝑎௕ଶ 
= √ሺ ଵ୑a 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆Mݑ௕ଶ + ሺ− ୑u୑a2 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆M𝑎௕ଶ 
=√ሺ ଵ଴,ଽହ଼଴ହ ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲʹͳʹሻଶ + ሺ− ଻,଺ଷ଻ଷହ଴,ଽହ଼଴ହ2 ͳሻଶሺͲ,ͲͲʹ͹ͷሻଶ 
= √ሺͳ,ͲͶ͵͹ͺ͸ͺሻଶ ሺͲ,ͲͲͲʹͳʹሻଶ + ሺ−ͺ,͵ʹͲͺʹͶሻଶ ሺͲ,ͲͲʹ͹ͷሻଶ  
= √ሺͳ,ͲͺͻͶͻͲͻሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲͲͷሻ + ሺ͸ͻ,ʹ͵͸ͳͳʹͲሻሺͲ,ͲͲͲͲͲ͹͸ሻ 
= √Ͳ,ͲͲͲͲͲͲͲͷͶͷ + Ͳ,ͲͲͲͷʹ͸ͳͻͶͷ 
= √Ͳ,ͲͲͲͷ͸ʹͷ = Ͳ,Ͳʹʹͻ  
Jadi 𝜌௕ ± ∆𝜌௕ = (7,9718± Ͳ,Ͳʹʹͻሻ gram/cm3 
 
3. Sampel A2 
N Massa di udara (Mu) 
Massa di air 
(Ma) Mu2 Ma2 
1 7,6318 0,9601 58,24437124 0,92179201 
2 7,6322 0,9541 58,25047684 0,91030681 
∑ 15,264 1,9142 116,4948481 1,83209882 
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(Mu)b = ۃMuۄ = Σ୑uே  = ଵହ,ଷ଴ସ଻ଶ  = 7,632 ∆Mub= √Σሺ୑u2ሻ−୒ۃ୑uۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵଵ଺,ସଽସ଼ସ଼ଵ−ଶሺ଻,଺ଷଶሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ   





 (Ma)b = ۃMaۄ = Σ୑aே  = ଵ,ଽଵସଶଶ  = 0,9571 ∆Mab=√Σሺ୑a2ሻ−୒ۃ୑aۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ,଼ଷଶ଴ଽ଼଼ଶ−ଶሺ଴,ଽହ଻ଵሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ      




= 0,003 𝜌௕ = ሺ୑uሻୠ ሺ୑aሻୠ  𝜌௔𝑖𝑟  = ଻,଺ଷଶ଴,ଽହ଻ଵ ͳ = 7,9741 gram/cm3 ∆𝜌௕ = √ 𝜕𝜌𝜕୑uଶ ∆Mݑ௕ଶ +  𝜕𝜌𝜕୑aଶ ∆M𝑎௕ଶ 
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= √ሺ ଵ୑a 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆Mݑ௕ଶ + ሺ− ୑u୑a2 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆M𝑎௕ଶ 
=√ሺ ଵ଴,ଽହ଻ଵ ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲʹʹͶሻଶ + ሺ− ଻,଺ଷଶ଴,ଽହ଻ଵ2 ͳሻଶሺͲ,ͲͲ͵ሻଶ 
= √ሺͳ,ͲͶͶͺʹʹͻሻଶ ሺͲ,ͲͲͲʹʹͶሻଶ + ሺ−ͺ,͵͵ͳͷͳሻଶ ሺͲ,ͲͲ͵ሻଶ  
= √ሺͳ,Ͳͻͳ͸ͷͶͻሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲͲͷሻ + ሺ͸ͻ,ͶͳͶͲͷͺͻሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͻሻ 
= √Ͳ,ͲͲͲͲͲͲͲͷͶ͸ + Ͳ,ͲͲͲ͸ʹͶ͹ʹ͸ͷ 
= √Ͳ,ͲͲͲ͸ʹͶ = Ͳ,Ͳʹͷ  
Jadi 𝜌௕ ± ∆𝜌௕ = (7,9741± Ͳ,Ͳʹͷሻ gram/cm3 
 
4. Sampel A3 
N Massa di udara (Mu) 
Massa di air 
(Ma) Mu2 Ma2 
1 7,6745 0,9632 58,89334564 0,92775424 
2 7,6745 0,9616 58,89334564 0,92467456 
∑ 15,349 1,9248 117,7959005 1,8524288 
(Mu)b = ۃMuۄ = Σ୑uே  = ଵହ,ଷସଽଶ  = 7,6745 ∆Mub= √Σሺ୑u2ሻ−୒ۃ୑uۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵଵ଻,଻ଽହଽ଴଴ହ−ଶሺ଻,଺଻ସହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ   
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 (Ma)b = ۃMaۄ = Σ୑aே  = ଵ,ଽଶସ଼ଶ  = 0,9624 ∆Mab=√Σሺ୑a2ሻ−୒ۃ୑aۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ,଼ହଶସଶ଼଼−ଶሺͲ,ͻ͸ʹͶሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ      




= 0,0008 𝜌௕ = ሺ୑uሻୠ ሺ୑aሻୠ  𝜌௔𝑖𝑟  = ଻,଺଻ସହͲ,ͻ͸ʹͶ ͳ = 7,9743 gram/cm3 ∆𝜌௕ = √ 𝜕𝜌𝜕୑uଶ ∆Mݑ௕ଶ +  𝜕𝜌𝜕୑aଶ ∆M𝑎௕ଶ 
= √ሺ ଵ୑a 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆Mݑ௕ଶ + ሺ− ୑u୑a2 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆M𝑎௕ଶ 
=√ሺ ଵͲ,ͻ͸ʹͶ ͳሻଶሺͲሻଶ + ሺ− ଻,଺଻ସହͲ,ͻ͸ʹͶ2 ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲͺሻଶ 
= √Ͳ + ሺ−ͺ,ʹͺͷͺͺͶሻଶ ሺͲ,ͲͲͲͺሻଶ  
= √ሺ͸ͻ,͸ͷͷͺ͹͹͹ሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲ͸Ͷሻ 
= √Ͳ,ͲͲͲͲͶͶ͸ = Ͳ,ͲͲ͸͸ͺ  
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5. Sampel A4 
N Massa di udara (Mu) 
Massa di air 
(Ma) Mu2 Ma2 
1 7,65 0,9595 58,5225 0,92064025 
2 7,6499 0,959 58,52097001 0,919681 
∑ 15,2999 1,9185 117,04347 1,84032125 
(Mu)b = ۃMuۄ = Σ୑uே  = ଵହ,ଶଽଽଽଶ  = 7,64995 ∆Mub= √Σሺ୑u2ሻ−୒ۃ୑uۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵଵ଻,଴ସଷସ଻−ଶሺ͹,͸Ͷͻͻͷሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ   




 (Ma)b = ۃMaۄ = Σ୑aே  = ଵ,ଽଵ଼ହଶ  = 0,95925 ∆Mab=√Σሺ୑a2ሻ−୒ۃ୑aۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ,଼ସ଴ଷଶଵଶହ−ଶሺͲ,ͻͷͻʹͷሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ      
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𝜌௕ = ሺ୑uሻୠ ሺ୑aሻୠ  𝜌௔𝑖𝑟  = ͹,͸ͶͻͻͷͲ,ͻͷͻʹͷ ͳ = 7,9749 gram/cm3 ∆𝜌௕ = √ 𝜕𝜌𝜕୑uଶ ∆Mݑ௕ଶ +  𝜕𝜌𝜕୑aଶ ∆M𝑎௕ଶ 
= √ሺ ଵ୑a 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆Mݑ௕ଶ + ሺ− ୑u୑a2 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆M𝑎௕ଶ 
=√ሺ ଵͲ,ͻͷͻʹͷ ͳሻଶሺͲሻଶ + ሺ− ͹,͸ͶͻͻͷͲ,ͻͷͻʹͷ2 ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲʹͷሻଶ 
= √ሺ−ͺ,͵ͳ͵͹ͳʹሻଶ ሺͲ,ͲͲͲʹͷሻଶ  
= √ሺ͸ͻ,ͳͳ͹ͺͲͻሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲͲ͸ʹͷሻ 
= √Ͳ,ͲͲͲͲͲͶ͵ʹ = Ͳ,ͲͲʹͲ  
Jadi 𝜌௕ ± ∆𝜌௕ = (7,9749± Ͳ,ͲͲʹͲሻ gram/cm3 
 
6. Sampel A5 
N Massa di udara (Mu) 
Massa di air 
(Ma) Mu2 Ma2 
1 7,6499 0,9594 58,52097001 0,92044836 
2 7,6496 0,959 58,51638016 0,919681 
∑ 15,2995 1,9184 117,0373502 1,84012936 
(Mu)b = ۃMuۄ = Σ୑uே  = ଵହ,ଶଽଽହଶ  = 7,64975 
 ∆Mub= √Σሺ୑u2ሻ−୒ۃ୑uۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵଵ଻,଴ଷ଻ଷହ଴ଶ−ଶሺ଻,଺ସଽ଻ହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ   
=√ଵଵ଻,଴ଷ଻ଷହ଴ଶ−ଶሺହ଼,ହଵ଼଺଻ହ଴଺ሻ ଶ   
=√ଵଵ଻,଴ଷ଻ଷହ଴ଶ−ଵଵ଻,଴ଷ଻ଷହ଴ଵଶ  
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 (Ma)b = ۃMaۄ = Σ୑aே  = ଵ,ଽଵ଼ସଶ  = 0,9592 ∆Mab=√Σሺ୑a2ሻ−୒ۃ୑aۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ,଼ସ଴ଵଶଽଷ଺−ଶሺͲ,ͻͷͻʹሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ      




= 0,0002 𝜌௕ = ሺ୑uሻୠ ሺ୑aሻୠ  𝜌௔𝑖𝑟  = ଻,଺ସଽ଻ହͲ,ͻͷͻʹ ͳ = 7,9751 gram/cm3 ∆𝜌௕ = √ 𝜕𝜌𝜕୑uଶ ∆Mݑ௕ଶ +  𝜕𝜌𝜕୑aଶ ∆M𝑎௕ଶ 
= √ሺ ଵ୑a 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆Mݑ௕ଶ + ሺ− ୑u୑a2 𝜌௔𝑖𝑟ሻଶ∆M𝑎௕ଶ 
=√ሺ ଵͲ,ͻͷͻʹ ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲʹʹ͵ሻଶ + ሺ− ଻,଺ସଽ଻ହͲ,ͻͷͻʹ2 ͳሻଶሺͲ,ͲͲͲʹሻଶ 
= √ሺͳ,ͲͶʹͷ͵ͷͶሻଶ ሺͲ,ͲͲͲʹʹ͵ሻଶ + ሺ−ͺ,͵ͳ͵͹ͳʹሻଶ ሺͲ,ͲͲͲʹͷሻଶ  
= √ሺͳ,Ͳͺ͸ͺͺͲʹሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲͲͶͻ͹͵ሻ + ሺ͸ͻ,ͳͳ͹ͺͲͻሻሺͲ,ͲͲͲͲͲͲͲ͸ʹͷሻ 
= √Ͳ,ͲͲͲͲͲͲͲͷͶͷ + Ͳ,ͲͲͲͲͲͶ͵ʹ = √Ͳ,ͲͲͲͲͲͶ͵͹  
= 0,0020 
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Jadi 𝜌௕ ± ∆𝜌௕ = (7,9751± Ͳ,ͲͲʹͲሻ gram/cm3 
Dari hasil analisis diatas diperoleh data-data berikut  
Sampel Densitas (gram/cm3) 
A0 7,9484 ± 0,0491 
A1 7,9718 ± 0,0229 
A2 7,9741 ± 0,0250 
A3 7,9743 ± 0,0068 
A4 7,9749 ± 0,0020 
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Lampiran 2. Hasil Pengukuran Kekerasan 
Tabel 2. Hasil Uji Kekerasan Vickers 
Sampel Titik Pengujian d1(µm) d2(µm) đ(µm) VHN 
A0 1 93 86 89,5 68,5 
 2 89 88 88,5 70,1 
A1 1 68 70 69 115 
 2 67 70 68,5 117 
A2 1 61 69 65 130 
 2 68 61 64,5 132 
A3 1 63 63 63 138 
 2 67 61 64 134 
A4 1 50 85 67,5 120 
 2 72 70 71 109 
A5 1 64 86 75 97,6 
 2 76 84 80 85,7 
 
Analisis Sampel 




1 68,5 4692,25 
2 70,1 4914,01 
∑ 138,6 9606,26 
(VHN)b = ۃVHNۄ = ΣVH୒ே  = ଵଷ଼,଺ଶ  = 69,3 ∆VHNୠ=√ΣሺVH୒2ሻ−୒ۃVH୒ۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଽ଺଴଺,ଶ଺−ଶሺ଺ଽ,ଷሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ  
=√ଽ଺଴଺,ଶ଺ −ଶሺସ଼଴ଶ,ସଽሻ ଶ  
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=√ଽ଺଴଺,ଶ଺ −ଽ଺଴ସ,ଽ଼ ଶ  
=√ଵ,ଶ଼ ଶ  
=√Ͳ,͸Ͷ 
= 0,8 
Jadi VHNୠ ± ∆VHNୠ = (69,3± Ͳ,ͺሻ VHN 
 




1 115 13225 
2 117 13689 
∑ 232 26914 
(VHN)b = ۃVHNۄ = ΣVH୒ே  = ଶଷଶଶ  = 116,0 ∆VHNୠ=√ΣሺVH୒2ሻ−୒ۃVH୒ۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଶ଺ଽଵସ−ଶሺଵଵ଺ሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ  
=√ଶ଺ଽଵସ −ଶሺଵଷସହ଺ሻ ଶ  
=√ଶ଺ଽଵସ −ଶ଺ଽଵଶଶ  
=√ଶ ଶ  
=√ͳ 
= 1,0 
Jadi VHNୠ ± ∆VHNୠ = (116,0±ͳ,Ͳሻ VHN 
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1 130 16900 
2 132 17424 
∑ 262 34324 
(VHN)b = ۃVHNۄ = ΣVH୒ே  = ଶ଺ଶଶ  = 131 ∆VHNୠ=√ΣሺVH୒2ሻ−୒ۃVH୒ۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଷସଷଶସ−ଶሺଵଷଵሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ  
=√ଷସଷଶସ −ଶሺଵ଻ଵ଺ଵሻ ଶ  
=√ଷସଷଶସ −ଷସଷଶଶଶ  
=√ଶ ଶ  
=√ͳ 
= 1 
Jadi VHNୠ ± ∆VHNୠ = (131,0 ± ͳ,Ͳሻ VHN 
 




1 138 19044 
2 134 17956 
∑ 272 37000 
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(VHN)b = ۃVHNۄ = ΣVH୒ே  = ଶ଻ଶଶ  = 136 ∆VHNୠ=√ΣሺVH୒2ሻ−୒ۃVH୒ۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଷ଻଴଴଴−ଶሺଵଷ଺ሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ  
=√ଷ଻଴଴଴ −ଶሺଵ଼ସଽ଺ሻ ଶ  
=√ଷ଻଴଴଴ −ଷ଺ଽଽଶଶ  
=√଼ ଶ  
=√Ͷ 
= 2,0 
Jadi VHNୠ ± ∆VHNୠ = (136, Ͳ ± ʹ,Ͳሻ VHN 
 




1 120 14400 
2 109 11881 
∑ 229 26281 
 
(VHN)b = ۃVHNۄ = ΣVH୒ே  = ଶଶଽଶ  = 114,5 ∆VHNୠ=√ΣሺVH୒2ሻ−୒ۃVH୒ۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଶ଺ଶ଼ଵ−ଶሺଵଵସ,ହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ  
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=√ଶ଺ଶ଼ଵ −ଶሺଵଷଵଵ଴,ଶହሻ ଶ  
=√ଶ଺ଶ଼ଵ  −ଶ଺ଶଶ଴,ହଶ  
=√଺ଵ ଶ  
=√͵Ͳ,ͷ 
= 5,5 
Jadi VHNୠ ± ∆VHNୠ = (114,5±ͷ,ͷሻ VHN 
 




1 97,6 9525,8 
2 85,7 7344,5 
∑ 183,3 16870,3 
(VHN)b = ۃVHNۄ = ΣVH୒ே  = ଶ଴଺,଺ଶ  = 91,7 ∆VHNୠ=√ΣሺVH୒2ሻ−୒ۃVH୒ۄ2 ேሺே−ଵሻ  
=√ଵ଺଼଻଴,ଷ−ଶሺଽଵ,଺ହሻ2 ଶሺଶ−ଵሻ  
=√ଵ଺଼଻଴,ଷ−ଶሺ଼ଷଽଽ,଻ଶଶହሻ ଶ  
=√ଵ଺଼଻଴,ଷ −ଵ଺଻ଽଽ,ସସହଶ  
=√଻଴,଼଴ହ ଶ  
=√͵ͷ,ͶͲʹͷ 
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Jadi VHNୠ ± ∆VHNୠ = (91,7 ± ͸,Ͳሻ VHN 
Dari hasil analisis diatas diperoleh data-data sebagai berikut 
Sampel VHN 
A0 69,3 ± 0,8 
A1 116,0 ± 1 
A2 131 ± 1 
A3 136 ± 2 
A4 114,5 ± 5,5 
































A0 A1 A2 A3 A4 A5
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Lampiran 3. Hasil Pengukuran Laju Korosi 
Tabel 3. Hasil Uji Korosi 



















































Luas permukaan seluruh sampel  
Ab = ʹ. π. rሺr + tሻ 
= ʹ. ͵,ͳͶ. ͳ,ʹͷ ሺͳ,ʹͷ + Ͳ,ʹሻ 
= 7,85 (1,45) 
= 11,39 cm2 ∆Ab = |𝛿𝐴𝛿𝑟| |∆𝑟| + |𝛿𝐴𝛿𝑡 | |∆ݐ| 
= |Ͷ. ߨ. 𝑟 + ʹ. ߨ. ݐ||∆𝑟| +  |ʹ. ߨ. 𝑟||∆ݐ| 
= |Ͷ. ͵,ͳͶ. ͳ,ʹͷ + ʹ. ͵,ͳͶ.  Ͳ,ʹ||Ͳ,ͲͲͲͷ| +  |ʹ. ͵,ͳͶ. ͳ,ʹͷ||Ͳ,ͲͲͲͷ| 
= (15,7 + 1,256) 0,0005 + (7,85) 0,0005 
= 0,0085 + 0,0039 
= 0,0124 
Jadi Ab = (11,3900 ± 0,0124) cm2 
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1. Sampel A0 
Masa yang hilang 
(gram) 
Waktu Korosi 
(jam) A (cm2) Konstanta 
Densitas bahan 
(gram/cm3) 
0,00070 ± 0,00005 10 11,3900 ± 0,0124 87000 
7,9484 ± 
0,0491 
Vk = 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷 =  ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴଻଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽସ଼ସሻ = 0,0677mm/tahun ∆Vk = |𝛿𝑉𝑘𝛿𝑀 | |∆𝑀| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐴 | |∆𝐴| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐷 | |∆𝐷|  
= | 𝐾𝐴.𝑡.𝐷| |∆𝑀| +  | 𝐾.𝑀𝐴2.𝑡.𝐷| |∆𝐴| +  | 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷2| |∆𝐷| 
= | ଼଻଺଴଴ሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽସ଼ସሻ| |Ͳ,ͲͲͲͲͷ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴଻ሻሺ଻,ଽସ଼ସሻሺଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻ2| |Ͳ,ͲͳʹͶ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ ଴,଴଴଴଻ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽସ଼ସሻ2| |Ͳ,ͲͶͻͳ| 
= 0,004838+ 0,000073734+ 0,0004184 
= 0,0054mm/tahun 
Jadi Vk  = (0,0677 ± 0,0054) mm/tahun 
 
2. Sampel A1 
Masa yang hilang 
(gram) 
Waktu Korosi 
(jam) A (cm2) Konstanta 
Densitas bahan 
(gram/cm3) 
0,00060 ± 0,00005 10 11,3900 ± 0,0124 87000 
7,9718 ± 
0,0229 
Vk = 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷 =  ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴଺଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ଵ଼ሻ = 0,0579mm/tahun ∆Vk = |𝛿𝑉𝑘𝛿𝑀 | |∆𝑀| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐴 | |∆𝐴| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐷 | |∆𝐷|  
= | 𝐾𝐴.𝑡.𝐷| |∆𝑀| +  | 𝐾.𝑀𝐴2.𝑡.𝐷| |∆𝐴| +  | 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷2| |∆𝐷| 
= | ଼଻଺଴଴ሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ଵ଼ሻ| |Ͳ,ͲͲͲͲͷ| +  | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴଺ሻሺ଻,ଽ଻ଵ଼ሻሺଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻ2| |Ͳ,ͲͳʹͶ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ ଴,଴଴଴଺ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ଵ଼ሻ2| |Ͳ,Ͳʹʹͻ| 
= 0,0048238+ 0,000063019+ 0,0016628 
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Jadi Vk  = (0,0579± 0,0066) mm/tahun 
 
3. Sampel A2 
Masa yang hilang 
(gram) 
Waktu Korosi 
(jam) A (cm2) Konstanta 
Densitas bahan 
(gram/cm3) 
0,00040 ± 0,00005 10 11,3900 ± 0,0124 87000 
7,9741 ± 
0,0250 
Vk = 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷 =  ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ସ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଵሻ = 0,0386mm/tahun ∆Vk = |𝛿𝑉𝑘𝛿𝑀 | |∆𝑀| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐴 | |∆𝐴| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐷 | |∆𝐷|   
= | 𝐾𝐴.𝑡.𝐷| |∆𝑀| +  | 𝐾.𝑀𝐴2.𝑡.𝐷| |∆𝐴| +  | 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷2| |∆𝐷| 
= | ଼଻଺଴଴ሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଵሻ| |Ͳ,ͲͲͲͲͷ| +  | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ସሻሺ଻,ଽ଻ସଵሻሺଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻ2| |Ͳ,ͲͳʹͶ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ ଴,଴଴଴ସሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଵሻ2| |Ͳ,Ͳʹͷ| 
= 0,00482246+0,000042+0,000048777 
= 0,0049 mm/tahun 
Jadi Vk  = (0,0386± 0,0049) mm/tahun 
 
4. Sampel A3 
Masa yang hilang 
(gram) 
Waktu Korosi 
(jam) A (cm2) Konstanta 
Densitas bahan 
(gram/cm3) 
0,00010 ± 0,00005 10 11,3900 ± 0,0124 87000 
7,9743 ± 
0,0068 
Vk = 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷 =  ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଷሻ = 0,0096mm/tahun ∆Vk = |𝛿𝑉𝑘𝛿𝑀 | |∆𝑀| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐴 | |∆𝐴| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐷 | |∆𝐷|   
= | 𝐾𝐴.𝑡.𝐷| |∆𝑀| +  | 𝐾.𝑀𝐴2.𝑡.𝐷| |∆𝐴| +  | 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷2| |∆𝐷| 
= | ଼଻଺଴଴ሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଷሻ| |Ͳ,ͲͲͲͲͷ| +  | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ଵሻሺ଻,ଽ଻ସଷሻሺଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻ2| |Ͳ,ͲͳʹͶ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ ଴,଴଴଴ଵሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଷሻ2| |Ͳ,ͲͲ͸ͺ| 
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= 0,0048 mm/tahun 
Jadi Vk  = (0,0096± 0,0048) mm/tahun 
 
5. Sampel A4 
Masa yang hilang 
(gram) 
Waktu Korosi 
(jam) A (cm2) Konstanta 
Densitas bahan 
(gram/cm3) 
0,00030 ± 0,00005 10 11,3900 ± 0,0124 87000 
7,9749 ± 
0,0020 
Vk = 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷 =  ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ଷ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଽሻ = 0,0288 mm/tahun ∆Vk = |𝛿𝑉𝑘𝛿𝑀 | |∆𝑀| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐴 | |∆𝐴| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐷 | |∆𝐷|  
= | 𝐾𝐴.𝑡.𝐷| |∆𝑀| +  | 𝐾.𝑀𝐴2.𝑡.𝐷| |∆𝐴| +  | 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷2| |∆𝐷| 
= | ଼଻଺଴଴ሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଽሻ| |Ͳ,ͲͲͲͲͷ| +  | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ଷሻሺ଻,ଽ଻ସଽሻሺଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻ2| |Ͳ,ͲͳʹͶ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ ଴,଴଴଴ଷሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ସଽሻ2| |Ͳ,ͲͲʹ| 
= 0,0048257 + 0,00003149+ 0,000007255 
= 0,0049 mm/tahun 
Jadi Vk  = (0,0288 ± 0,0049) mm/tahun 
 
6. Sampel A5 
Masa yang hilang 
(gram) 
Waktu Korosi 
(jam) A (cm2) Konstanta 
Densitas bahan 
(gram/cm3) 
0,00040 ± 0,00005 10 11,3900 ± 0,0124 87000 
7,9751 ± 
0,0020 
Vk = 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷 =  ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ସ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ହଵሻ = 0,0386 mm/tahun ∆Vk = |𝛿𝑉𝑘𝛿𝑀 | |∆𝑀| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐴 | |∆𝐴| +  |𝛿𝑉𝑘𝛿𝐷 | |∆𝐷|  
= | 𝐾𝐴.𝑡.𝐷| |∆𝑀| +  | 𝐾.𝑀𝐴2.𝑡.𝐷| |∆𝐴| +  | 𝐾.𝑀𝐴.𝑡.𝐷2| |∆𝐷| 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGARUH IMPLANTASI ION... FIRMAN MAULANA IKHSAN
83 
 
= | ଼଻଺଴଴ሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ହଵሻ| |Ͳ,ͲͲͲͲͷ| +  | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ଴,଴଴଴ସሻሺ଻,ଽ଻ହଵሻሺଵ଴ሻሺଵଵ,ଷଽሻ2| |Ͳ,ͲͳʹͶ| + | ሺ଼଻଺଴଴ሻሺ ଴,଴଴଴ସሻሺଵଵ,ଷଽሻሺଵ଴ሻሺ଻,ଽ଻ହଵሻ2| |Ͳ,ͲͲʹ| 
= 0,00482185+ 0,000042023+ 0,000009674 
= 0,0048mm/tahun 
Jadi Vk  = (0,0386± 0,0048) mm/tahun 




A0 0,0677 ± 0,0054 
A1 0,0579± 0,0066 
A2 0,0386± 0,0049 
A3 0,0096± 0,0048 
A4 0,0288 ± 0,0049 























A0 A1 A2 A3 A4 A5
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Lampiran 4. Hasil Pengujian SEM-EDX 
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 Plat SS 316L  Pemotongan Sampel  
Alat Kendali Implantor Ion  Sampel  
Penghalusan Sampel  Pencucian Sampel  
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Neraca Digital   Implantor Ion  
Seperangkat Micro 
Vickers Hardness  
Sampel yang akan diuji 
korosi  
Furnace  Sampel dalam larutan SBF  
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Vickers Hardness Number (Test Load 98,07 mN/0,01kgf) 
a 0.0 0.5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
15 2439 2284 2144 2016 1899 1792 1694 1603 1520 1443 
20 1382 1306 1244 1187 1134 1084 1037 994 953 914 
25 878 844 812 781 753 726 700 676 653 631 
30 610 590 571 553 536 520 504 489 475 461 
35 448 435 423 412 401 390 380 370 361 352 
40 343 335 326 319 311 304 297 290 283 277 
45 271 265 259 254 248 243 238 233 229 224 
50 220 215 211 207 203 199 195 192 188 185 
55 181 178 175 172 169 166 163 160 158 155 
60 152 150 147 145 143 140 138 136 134 132 
65 130 128 126 124 122 120 119 117 115 114 
70 112 110 109 107 106 104 103 102 100 98,9 
75 97,6 96,3 95 93,8 92,6 91,4 90,2 89,1 87,9 96,8 
80 85,7 84,7 83,6 82,6 81,6 80,6 79,7 78,7 77,8 76,9 
85 76 75,1 74,2 73,3 72,5 71,7 70,9 70,1 69,3 68,5 
90 67,7 67 66,3 65,5 64,8 64,1 63,4 62,8 62,1 61,5 
95 60,8 60,2 59,5 58,9 58,3 57,7 57,1 56,6 56 55,4 
100 54,9 54,3 53,8 53,3 52,7 52,2 51,7 51,2 50,7 50,3 
105 49,8 49,3 48,8 48,4 47,9 47,5 47 46,6 46,2 45,8 
110 45,4 44,9 44,5 44,1 43,7 43,4 43 42,6 42,2 41,9 
115 41,5 41,1 40,8 40,4 40,1 39,7 39,4 39,1 38,8 38,4 
120 38,1 37,8 37,5 37,2 36,9 36,6 36,3 36 35,7 35,4 
125 35,1 34,8 34,6 34,3 34 33,8 33,5 33,2 33 32,7 
130 32,5 32,2 32 31,7 31,5 31,3 31 30,8 30,6 30,3 
135 30,1 29,9 29,7 29,5 29,2 29 28,8 28,6 28,4 28,2 
140 28 27,8 27,6 27,4 27,2 27 26,8 26,6 26,5 26,3 
145 26,1 25,9 25,7 25,6 25,4 25,2 25,1 24,9 24,7 24,6 
150 24,4 24,2 24,1 23,9 23,8 23,6 23,4 23,3 23,1 23 
155 22,8 22,7 22,5 22,4 22,3 22,1 22 21,8 21,7 21,6 
 
Tabel Konversi Kekerasan Vickers Metode Mitutoyo  
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Vickers Hardness Number (Test Load 98,07 mN/0,01kgf) 
a 0.0 0.5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
160 21,4 21,3 21,2 21 20,9 20,8 20,7 20,5 20,4 20,3 
165 20,2 20 19,9 19,8 19,7 19,6 19,4 19,3 19,2 19,1 
170 19 18,9 18,8 18,7 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 18 
175 17,9 17,8 17,71 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2 17,1 17 
180 16,9 16,8 16,8 16,7 16,6 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 
185 16 15,9 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,4 15,3 
190 15,2 15,1 15 15 14,9 14,8 14,7 14,7 14,6 14,5 
195 14,4 14,4 14,3 14,2 14,1 14,1 14 13,9 13,9 13,8 
200 13,7 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,3 13,2 13,1 
205 13,1 13 12,9 12,9 12,8 12,7 12,7 12,6 12,6 12,5 
210 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1 12 12 11,9 
215 11,9 11,8 11,8 11,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4 
220 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11 11 10,9 10,9 
225 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 10,4 
230 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10 10 
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